
VueBox®  
Herramientas para 

cuantificación  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Instrucciones de uso  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Copyright© 201 5 Bracco Suisse S. A.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda prohibida la reproducción, el almacenamiento en sistemas de recuperación, la 

distribución, la recreación, la exhibición o la transmisión total o parcial de este material 
en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, de grabación, etc.), sin 
la autorización previa por escrito de Bracco Suisse, S. A. En caso que este material se 

publique, se aplicará el siguient e aviso: Copyright© 201 5 Bracco Suisse S. A. TODOS 
LOS DERECHOS RESERVADOS. El software descrito en este manual se proporciona bajo 
licencia y solo se podrá utilizar o copiar de acuerdo con los términos de dicha licencia.  

La información en este manual se  debe utilizar únicamente con propósitos informativos y 
está sujeta a modificaciones sin previo aviso.  

 

 

REF VueBox®  v6.0 

 

Bracco Suisse SA ï
Software Applications  

 
201 5/ 09  

 

 

 
 

BRACCO Suisse S.A. 

Software Applications  

31, route de la Galaise  
1228 Plan-les-Ouates  

Genève - Suisse 
fax +41 -22-884 8885 
www.bracco.com  

 

 

http://www.bracco.com/


 

Bracco Suisse S. A. ï Aplicaciones de software VBO.8.11 3  

TABLA DE CONTENIDO  

 

1  Introducción  ................................ ................................ ............  5  
1.1  Acerca de este manual  ................................ ................................ ...  5  
1.2  Interpretación de los símbolos del producto  ................................ . 5  
1.3  Definiciones ................................ ................................ ....................  6  
1.4  Descripción del sistema  ................................ ................................ . 6  
1.5  Uso  ................................ ................................ ................................ . 7  
1.6  Vida del producto  ................................ ................................ ...........  7  
1.7  Precauciones de seguridad  ................................ ............................  7  
1.8  Instalación y mantenimiento  ................................ .........................  7  
1.9  Seguridad del paciente y el usuario  ................................ ...............  8  
1.10  Mediciones  ................................ ................................ .....................  8  

2  Instalación  ................................ ................................ ..............  9  
2.1  Requisitos del sistema  ................................ ................................ ...  9  
2.2  Instalación de VueBox®  ................................ ................................  9  
2. 3  Activación de VueBox®  ................................ ................................  10  

3  Herramientas de revisión general  ................................ ..........  11  
3.1  Elementos de la interfaz  ................................ ..............................  11  

3.1.1  Barra de herramientas principal  ................................ ......................  11  
3.1.2  Barra de herramientas lateral ................................ .........................  12  

4  Referencia funcional  ................................ ..............................  13  
4.1  Interfaz de usuario  ................................ ................................ ......  13  
4.2  Flujo de trabajo general ................................ ...............................  15  
4.3  Paquetes específicos de aplicaciones  ................................ ..........  15  

4.3.1  Principio  ................................ ................................ ....................  15  
4.3.2  Selección del paquete  ................................ ................................ ...  16  
4.3.3  GI- Perfusion ï General Imaging Perfusion Quantification (Cuantificación de 
Imágenes Generales de la Perfusión)  ................................ ...........................  16  
4.3.4  Liver DVP ï Lesión hepática focal  ................................ ....................  16  
4.3.5  Plaque ï Placa ................................ ................................ ............  16  

4.4  Conjuntos de datos compatibles  ................................ ..................  17  
4.5  Configuraciones del video  ................................ ............................  17  
4.6  Archivos de calibración  ................................ ................................  18  
4.7  Edición de video  ................................ ................................ ...........  18  

4.7.1  Principio  ................................ ................................ ....................  18  
4.7.2  Elementos de la interfaz ................................ ................................  19  
4.7.3  Flujo de trabajo ................................ ................................ ...........  20  
4.7.4  Concatenación de videos  ................................ ...............................  21  
4.7.5  Detección de imagen flash  ................................ .............................  21  

4.8  Regiones de interés  ................................ ................................ .....  22  
4.8.1  Principio  ................................ ................................ ....................  22  
4.8.2  Elementos de la interfaz ................................ ................................  23 
4.8.3  Flujo de trabajo ................................ ................................ ...........  23  
4.8.4  Modo de visualización doble  ................................ ...........................  25  

4.9  Calibración de la longitud y medición  ................................ ..........  27  
4.10  Quitar nombre al video  ................................ ................................  28  
4.11  Anotaciones ................................ ................................ ..................  28  
4.12  Compensación de movimiento  ................................ .....................  28  

4.12.1  Principio  ................................ ................................ ....................  28  
4.12.2  Flujo de trabajo ................................ ................................ ...........  29  

4.13  Procesamiento de datos de perfusión  ................................ .........  29  
4.13.1  Principio  ................................ ................................ ....................  29  
4.13.2  Señal linealizada  ................................ ................................ .........  30  



 

Bracco Suisse S. A. ï Aplicaciones de software VBO.8.11 4  

4.13.3  Detección de la aparición del contraste  ................................ ............  30  
4.13.4  Omitir imágenes duplicadas  ................................ ...........................  30  
4.13.5  Modelos de perfusión ................................ ................................ ....  31  
4.13.6  Patrón vascular dinámico  ................................ ..............................  33  
4.13.7  Patrón vascular dinámico paramétrico  ................................ ..............  34  
4.13.8  Análisis de segmentos de perfusión  ................................ .................  35  
4.13.9  Criterios de aceptación de mediciones  ................................ ..............  38  
4.13.10  Obtención de imágenes paramétricas ................................ ...............  38  
4.13.11  Flujo de trabajo ................................ ................................ ...........  39  

4.14  Ventana de resultados  ................................ ................................ . 39  
4.14.1  Elementos de la interfaz ................................ ................................  39  
4.14.2  Configuraciones preestablecidas de visualización ajustables ..................  41  
4.14.3  Configuraciones preestablecidas de visualización con escala automática  ..  41  
4.14.4  Cómo almacenar y cargar las configuraciones preestablecidas de 
visualización  ................................ ................................ ...........................  42  
4.14.5  Detección momentos de la perfusión  ................................ ...............  42  
4.14.6  Base de datos de resultados de los análisis  ................................ .......  43  

4.15  Exportar datos de análisis  ................................ ...........................  44  
4.15.1  Principio  ................................ ................................ ....................  44  
4.15.2  Elementos de la interfaz ................................ ................................  44  
4.15.3  Flujo de trabajo ................................ ................................ ...........  45  
4.15.4  Informe de análisis  ................................ ................................ ......  46  

4.16  Importar y exportar las configuraciones del usuario  ..................  47  
4.17  Pantalla Acerca de  ................................ ................................ .......  48  

5  Guía rápida  ................................ ................................ ............  49  
5.1  Análisis de bolo  ................................ ................................ ............  49  
5.2  Análisis de rellenado  ................................ ................................ ....  49  
5. 3  Análisis de las lesiones hepáticas focales, patrón vascular 

dinámico  ................................ ................................ .......................  50  
5.4  Placa  ................................ ................................ .............................  51  

6  Índice  ................................ ................................ ....................  52  
 



 

Bracco Suisse S. A. ï Aplicaciones de software VBO.8.11 5  

1  I NTRODUCCIÓN  

1.1  ACERCA DE ESTE MANUAL  

Este manual incluye ejemplos, sugerencias y advertencias que le permitirán comenzar a 

utilizar la aplicación de software VueBox®  y le brindan consejos sobre temas 
importantes. Esta información se indica con los siguientes símbolos:  

 

El símbolo de  precaución  indica información, consejos de seguridad 

o advertencias importantes.  

 

El símbolo pare  destaca la información importante. Debe detenerse 
y leer antes de continuar.  

 

El símbolo de la bombilla de luz  indica una sugerencia o idea que 
simplifica la utilización de VueBox® . También se puede referir a 

información disponible en otros capítulos.  

1.2  I NTERPRETACIÓN DE LOS  SÍMBOLOS DEL PRODUCT O 

Símbolo  Ubicación  Descripción  
 

REF Manual del usuario  
 
Nombre y versión del producto  
 

 
Manual del usuario  

 
Nombre del fabricante  
 

 
Manual del usuario  

 
Año y mes de fabricación  
 

 
Manual del usuario  

 
Procedimiento de evaluación de conformidad 
según la directiva 93/42/EEC Anexo II.3 

Clasificación según la directiva 93/42/EEC, 
Anexo IX: Clase IIa según la reglamentación 
10  
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1.3  DEFINICIONES  

ROI Region of Interest  -  Región de interés  

PE Peak Enhancement  -  Mejoramiento de señal de pico  
WiAUC Wash -in Area Under Curve  -  Área bajo la curva (Wash -in)  
RT Rise Time  -  Tiempo de elevación  

TTP Time To Peak  -  Tiempo para llegar al valor máximo  
WiR Wash -in Rate  -  Velocidad de llenado (Wash - in)  
WiPI  Wash -in Perfusion Index  -  Índice de perfusión de Wash -in  

WoAUC Wash -out AUC  -  Velocidad de lavado (Wash - out) del área bajo la curva  
WiWoAUC  Wash -in and Wash -out AUC  -  Wash -in y Wash - out del área bajo la curva  
FT Fall Time  -  Velocidad de caída  

WoR Wash -out Rate  -  Velocidad de lavado (Wash - out)  
QOF Quality Of Fit  -  Calidad de ajuste  
rBV Relative Blood Volume  -  Volumen de sangre relativo  

mTT  Mean Transit Time  -  Tiempo de tránsito medio  
PI Perfusion Index  -  Índice de perfusión  
TSV Tabulation - Separated Values  -  Valores separados por tabulaciones  

FLL Focal Liver Lesion (Lesión hepática focal)  
DVP Dynamic Vascular Pattern  (Patrón Vascular Dinámico)  
DVPP Dynamic Vascular Pattern Parametric (Patrón Vascular Dinámico 

Paramétrico)  
MIP Maximum Intensity Projection  
PA Perfused Area -  Área perfundida  

rPA Relative Perfused Area -  Área perfundida relativa  
PSA Perfusion Segments Analysis -  Análisis de segmentos de perfusión  

1.4  DESCRIPCIÓN DEL SISTE MA  

VueBox®  es un paquete de software que se utiliza para cuantificar la perfusión de la 
sangre en función de videos obtenidos con Ultrasonido mejorado con contraste dinámico 

en aplicaciones de radiología (excepto cardiología).  

Los parámetros de perfusión, como la v elocidad de llenado (wash - in rate, WiR), el 
mejoramiento de señal de pico (Peak Enhancement, PE), el tiempo de elevación (Rise 

Time, RT) o el área bajo la curva durante el llenado (Wash - in Area Under Curve, WiAUC) 
se calculan a partir del análisis de una s ecuencia de tiempo en imágenes de contraste en 
2D. Los parámetros de tiempo (por ejemplo, RT) se pueden interpretar en términos 

absolutos, y los parámetros de amplitud (por ejemplo, WiR, PE y WiAUC), en términos 
relativos (vs. valores en una región de refe rencia). VueBox®  puede mostrar la 
distribución espacial de cualquiera de estos (y otros) parámetros y sintetiza las 

secuencias de tiempo de las imágenes en contraste en imágenes paramétricas únicas. Se 
proporcionan modelos matemáticos para los dos m odos de administración más comunes: 
Bolo (cinética de llenado / lavado) e infusión (cinética de rellenado después de la 

destrucción).  

En el caso específico de las lesiones hepáticas focales (FLL), se despliega el patrón 
vascular dinámico (DVP) de una lesió n en comparación con el parénquima sano 
adyacente. Por otra parte, la información DVP está sintetizada en una única imagen 

paramétrica definida como patrón vascular dinámico paramétrico (DVPP).  

Se necesitan herramientas específicas para la cuantificación d e las placas 
ateroscleróticas, siendo este el modo de identificar placas vulnerables. Estas 

herramientas comprenden una gráfica  multiescala, métodos específicos de cuantificación 
de perfusión y parámetros específicos de cuantificación como el Área perfundi da (PA) y el 
Área perfundida relativa  (rPA).  
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1.5  USO  

VueBox®  está diseñado para evaluar parámetros relativos de perfusión en aplicaciones 

de radiología (excepto cardiología), en función de conjuntos de datos 2D del estándar 
Imagen Digital y Comunicación  en Medicina (Digital Imaging and Communication in 
Medicine, DICOM) obtenidos en exámenes de ultrasonido mejorado con contraste 

dinámico.  

La visualización del DVP a través de un examen de ultrasonido con contraste después de 
una administración en bolo, pue de ayudar a los médicos a caracterizar lesiones 

sospechosas, diferenciando mejor los tipos de lesiones benignas de las malignas.  

El paquete de placa valora patologías de las arterias carótidas durante la realización de 
una ecografía tras la administración de un bolo de contraste.  

1.6  V IDA DEL PRODUCTO   

Para  una versión específica del producto, el software y su documentación beneficiarán de 
una asesoría durante 5 años después de la fecha de entrega.  

1.7  PRECAUCIONES DE SEGUR IDAD  

Lea cuidadosamente la información en esta sección antes de utilizar el programa. Esta 
sección contiene información importante sobre la seguridad de funcionamiento y el 

manejo del programa e información sobre el servicio y soporte técnico.  

 

 
Solamente practicantes de la medicina capacitados y que cuenten con 

licencia están autorizados a utilizar este sistema.  
 

 

Todo diagnóstico que se realice en función del uso de este producto debe 

ser confirmado mediante un diagnóstico diferencial antes de realizar 
cualquier tratamiento de acuerdo con el sentido común de la medicina.  
 

 

Solo se deben procesar conjuntos de datos 2D del estándar DICOM de 
exámenes de ultrasonido mejorado con contraste dinámico para los que 
existe un archivo de calibración.  

 

1.8  I NSTALACIÓ N Y MANTENIMIENTO  

 

 
Bracco Suisse S. A. no asume responsabilidad alguna por problemas que 
puedan atribuirse a las modificaciones, incorporaciones o eliminaciones no 

autorizadas hechas al software o el equipo de Bracco Suisse S. A. o a la 
instalación no au torizada de software de terceros.  

 

 

En calidad de fabricante y distribuidor de este producto, Bracco Suisse S. 
A. no se responsabiliza por la seguridad, confiabilidad o rendimiento del 
sistema en caso de que:  

Å el producto no se utilice de acuerdo con el  manual de funcionamiento;  
Å la utilización del producto no cumpla con las condiciones de 

funcionamiento;  

Å la utilización del producto no cumpla con el entorno de 
funcionamiento especificado.  
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1.9  SEGURIDAD DEL PACIENT E Y EL USUARIO  

 

 

El usuario debe estar satisfecho con la idoneidad e integridad de los videos 
obtenidos en un estudio, antes de realizar el análisis con VueBox® . En 
caso contrario, se deben realizar de nuevo. Para obtener información sobre 

cómo realizar adquisicione s de contraste para cuantificaciones de perfusión 
confiables, consulte las instrucciones operativas proporcionadas por el 
fabricante del equipo de ultrasonido, como así también la nota de la 

aplicación de Bracco "Protocolo para realizar cuantificaciones de  perfusión 
confiables".  

 

 

La información que contiene este manual está destinada solamente para el 
manejo del software de la aplicación de Bracco Suisse S. A. No incluye 
información sobre la adquisición de ecocardiogramas o ultrasonidos en 

general. Para obtener más información, consulte las instrucciones 
operativas del equipo de ultrasonido.  

1.10  M EDICIONES  

 

 
El usuario es responsable de elegir una ROI (Región de interés) apropiada 

con el fin de incluir solamente datos de ultrasonidos con contraste. La ROI 
no debe incluir superposiciones como textos, etiquetas o mediciones y 
debe estar compuesta por datos de ultrasonidos obtenidos solamente 

mediante el modo específico de contraste (por ejemplo, no debe contener 
superposiciones de la imagen fundamental en mod o B ni Doppler color).  

 

 

El usuario es responsable de determinar si los datos a analizar contienen 
artefactos  . Los artefactos pueden afectar severamente los resultados de 
los análisis y se deben volver a obtener. Algunos ejemplos de art efactos 

son:  
Å una discontinuidad obvia debido a un movimiento brusco durante la 

obtención o a la modificación del plano de obtención de la imagen;  

Å exceso de sombras en las imágenes;  
Å definición deficiente de la anatomía o evidencia de una distorsión en  

la representación anatómica.  

 

 
En el caso de que la reconstrucción de una imagen sea deficiente como se 
determina en los criterios expuestos anteriormente (por ejemplo los 

artefactos), o por la experiencia clínica y capacitación del usuario, no se 
deben  realizar ni utilizar mediciones para ningún propósito de diagnóstico.  
El usuario debe garantizar la precisión de las imágenes y de los resultados 

de las mediciones. Se deberán repetir las obtenciones de imágenes si 
existe la más mínima duda respecto de la  precisión de las imágenes y las 
mediciones.  

 

 

El usuario es responsable de realizar una calibración de la longitud 
apropiada. En caso de uso incorrecto, los resultados de las mediciones 
pueden ser incorrectos.  

 

 
El usuario siempre debe asegurarse de seleccionar la calibración apropiada 
de acuerdo con el sistema de ultrasonido, la sonda y la configuración 

utilizados. Se debe realizar este control para cada video a analizar.  
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2  I NSTALACIÓN  

2.1  REQUISITOS DEL SISTEM A 

 Mínimos  Recomendados  

CPU Intel® Pentium 4  520  Intel® Core 2 Duo E8400 o superior  

RAM 1 GB  2 GB o más  

Tarjeta de video  Nvidia GeForce 8500GT 512DDR  

Resolución mínima 1024x768  
Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR  

Resolución 1280x1024 o mayor  

Monitor  17ôô SVGA (CRT) TFT Pantalla plana de 19ò o m§s 

grande  

Requisitos adicionales  

Sistema operativo:  MicrosoftÈ WindowsÊ VISTA (SP1), 32 bits / 64 bits 

MicrosoftÈ WindowsÊ 7, 32 bits / 64 bits 

MicrosoftÈ WindowsÊ 8, 32 bit / 64 bit  

MicrosoftÈ WindowsÊ 10 , 32 bit / 64 bit  
Tamaño del texto en 

pantalla  
96 dpi  

 
Asegúrese de que la resolución de la pantalla  cumpla con los requisitos mínimos y que el 

valor de DPI  (puntos por pulgada) sea 96 . 

2.2  I NSTALACIÓN DE VUEBOX®  

El paquete de instal ación  de VueBox®  incluye los siguientes prerrequisitos  obligatorios:  

¶ Microsoft .NET Framework 4. 5.1  

¶ Motor de tiempo de ejecución SAP Crystal Report para .NET Framework 4.0  

¶ Bibliotecas en tiempo de ejecución de  Visual C++ 2010  

¶ Bibliotecas en tiempo de ejecución de Visual C++ 201 2 

Durante el procedimiento de instalación, aparecerá cualquiera de estos mensajes de 
forma automática en caso de que sea necesario instalar cualquiera de estos 

prerrequisitos.  

Para instal ar VueBox® , siga estos pasos:  

1.  cierre todas las aplicaciones,  

2.  ejecute el paquete de instalación setup.exe ubicado en la carpeta de 
instalación de VueBox® , 

3.  acepte la instalación de los prerrequisitos  (en caso que no estén 
instalados),  

4.  seleccione la carpeta de instalación y presione Siguiente , 

5.  siga las instrucciones que aparecen en la pantalla,  

6.  al final de la instalación, presione Cerrar .  

La instalación ya está completa. VueBox®  se puede iniciar desde la carpeta VueBox  en el 
menú de inicio o directamente utilizando el acceso directo en el escritorio.  

VueBox®  se puede desinstalar por medio de la función Agregar / Quitar  programas en 
el panel de control  de Windows.  
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2.3  ACTIVACIÓN DE VUEBOX®  

La primera vez que inicia el programa, VueBox®  ejecuta un proceso de activación  que 

validará y desbloqueará la copia de la aplicación del software.  

Durante este proceso, se le pedirá que ingrese la siguiente información:  

¶ Número de serie  

¶ Dirección de correo electrónico  

¶ Nombre del hospital / empresa.  

La activación debe comunicar esta información al servidor de activación. Esto se puede 
realizar de forma automática por medio de la activación en línea  o de forma manual 

por med io de la activación por correo electrónico .  

Durante la activación en línea , VueBox®  se activará y desbloqueará de forma 
automática simplemente con seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.  

Durante la activación por correo electrónico  se generará un mensaje que incluye toda 
la información necesaria para activar VueBox®  y se le pedirá que lo envíe al servidor de 
activación (aparecerá la dirección de correo electrónico). Dentro de unos minutos, 
recibirá una respuesta automática por co rreo electrónico que incluye un código de 

desbloqueo . Para finalizar el proceso de activación, deberá ingresar este código de 
desbloqueo  la próxima vez que inicie VueBox® . 

Tenga en cuenta que este proceso de activación , ya sea por el método en línea o por 

correo electrónico, se debe realizar solo una vez . 
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3  HERRAMIENTAS DE REVIS IÓN GENERAL  

3.1  ELEMENTOS DE LA INTER FAZ  

3.1.1  BARRA DE HERRAMIENTAS  PRINCIPAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 

  Disponible  en modo   

Ítem  Función  Editor de 
video  

Compensación 
de movimiento  

Resultad
o 

Comentarios  

1 Editor de 

video  

 X X Permite volver al modo editor de 

video.  

2 Calibración de 
la longitud  

X X X Permite establecer una distancia 
dada en la imagen a calibrar para 

las mediciones de longitud y área.  

3 Copiar ROI  X X X Permite copiar todas las ventanas 
activas actuales de ROI en la base 

de datos de la ROI.  

4 Pegar ROI  X X X Permite pegar el conjunto de ROI 
seleccionado de la base de datos 

de la ROI.  

5 Compensación 
de 

movimiento  

X X  Permite aplicar realineaciones 
espaciales en todas las imágenes 

con una imagen específica de 
referencia.  

6 Perfusion data 

processing 
(Datos de 
procesamiento 

de la 
perfusión)  

X X  Realiza una cuantificación de la 

perfusión o calcula el DVP según 
el paquete seleccionado  

7 Guardar 

resultado  

  X Permite almacenar un archivo de 

resultados (contexto del resultado 
del análisis) en la base de datos 
de resultados.  

8 Exportar datos    X Permite exportar los datos 
seleccionados (por ejemplo, datos 
de cuantificación, impresiones de 

pantalla, videos).  

9 Acerca de  X X X Muestra la pantalla ñacerca deò. 

10  Salir  X X X Permite cerrar todos los videos 

abiertos y salir del programa.  
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3.1.2  BARRA DE HERRAMIENTAS  LATERAL  

 
 

11  

12  

13  

14  

  Disponible en modo   

Ítem  Función  Editor de 
video  

Compensación 
de movimiento  

Resultado  Comentarios  

11  Importar/Expo

rtar las 
configuracione
s del usuario  

X X X Permite importar o exportar las 

configuraciones del usuario 
(bases de datos de las ROI, de  
resultados y de visualización 

preestablecida).  

12  Medición de 
longitud  

X X X Permite medir las distancias en 
la imagen.  

13  Anotaciones  X X X Permite agregar etiquetas con 
texto en las imágenes.  

14  Quitar nombre  X X X Permite ocultar el nombre y la 

identificación del paciente.  
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4  REFERENCIA FUNCIONAL  

 

 
Para obtener una ayuda instantánea trabajando con VueBox®  pinché sobre el 

botón  de la barra de herramientas y pinché sobre el botón de ayuda . 

 

 

 
Para ver el manual del software necesitará Adobe Acrobat Reader á. Si no tiene 

instalado Adobe Acrobat Reader á en su sistema, descargue la última versión 

en WWW .ADOBE .COM  

 

4.1  I NTERFAZ DE USUARIO  

VueBox®  es una aplicación de software con una interfaz de múltiples ventanas. La 
posibilidad de procesar varios videos en ventanas secundarias individuales es útil para los 

usuarios que, por ejemplo, desean analizar diferentes cortes transversales de una 
determin ada lesión al mismo tiempo. Otro ejemplo es el caso de un usuario que está 
interesado en comparar imágenes de una determinada lesión que se obtuvieron en 

fechas distintas. Cada análisis se realiza en una ventana secundaria individual e 
independiente. VueBox®  también puede realizar múltiples tareas pues cada ventana 
secundaria puede ejecutar el procesamiento al mismo tiempo y además mantiene la 

funcionalidad de la interfaz principal. Además, se han optimizado los cálculos que 
requieren de mucha potenc ia del equipo, como el cálculo de la cuantificación de la 
perfusión para aprovechar el rendimiento de los procesadores de multinúcleo en caso de 

que estén disponibles; esta es una tecnología denominada paralelización.  

Cuando se pone en marcha VueBox ® , se muestra una página de inicio  que indica 
nombre del software y número de la versión. Desde esta página de inicio pueden 
seleccionarse distintos paquetes (por ej. GI - Perfusion, Liver DVP , Plaque ), que contienen 

conjuntos de funciones dedicadas para ser usadas en contextos específicos.  

 

Figura 1  ï página de inicio de VueBox®  

 

 

Cuando se abre VueBox ®  desde la plataforma TomTecôs Image- Arena, no se 
puede acceder a la página de inicio. La selección de datos debe hacerse desde 
Image -ArenaÊ. 

 

http://www.adobe.com/
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Una vez seleccionado el paquete, los clips pueden ser abiertos; clips y análisis recientes, 
si fuera el caso, pueden ser rápidamente reabiertos. Por otra parte, cuando se selecciona 

un clip reciente, sus análisis asociados (es decir contextos de análisis previamente 
guardados) son accesibles y pueden ser restaurados.  

Una vez que se ha abierto un video, se muestra una vista de un cuadrante que incluye la 

barra de herramientas de configuraciones del video, el editor de video y el resto de las 
funciones útiles antes de realizar el proceso de análisis (por ejemplo, la barra de 
herramientas para dibujar la ROI, etc.)  

 

Figura 2  - Vista de un cuadrante  

Por último, cuando finaliza el procesamiento de datos de perfusión, se presentan los 
resultados en una vista de cuatro cuadrantes en los que se muestran  los valores de  las 

curvas de intensidad de tiempo,  de  las imágenes paramétricas y de los parámetros de 
perfusión.  

 de herramientas principal  

Barra de  
herramientas  

lateral  Barra de  
herramientas de  

las ROI  

Configuración  
d e video  

Editor de  
video  

Identificación del  
paciente  
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Figura 3  - Vista de cuatro cuadrantes  

4.2  FLUJO DE TRABAJO GENE RAL  

El flujo de trabajo de la aplicación es simple e intuitivo para un uso clínico rutinario. 
Consta de los siguientes pasos:  

1.  Elegir un paquete de aplicaciones  

2.  Cargar el conjunto de datos  

3.  Ajustar la configuración de videos  

4.  Seleccionar el modelo de perfusión, si fuera aplicable  

5.  Remover imágenes no deseadas con el clip editor  

6.  Delinear varias Regiones de Interés (ROI)  

7.  Aplicar compensación de movimiento si fuera necesario  

8.  Llevar a cabo la cuantificación  

9.  Visualizar, guardar y exportar los resultados  

4.3  PAQUETES ESPECÍFICOS DE APLICACIONES  

4.3.1  PRINCIPIO  

Mientras que VueBox®  es un conjunto de herramientas de cuantificación general, se han 
desarrollado funciones dedicadas para atender necesidades específicas (por ej. DVP para 
lesiones hepáticas focales,  ver sección  4.3.4 ). Estas funciones dedicadas están ubicadas 

en ñpaquetesò que pueden ser seleccionados de acuerdo a las necesidades del usuario.  

En la mayoría de los casos, las funciones principales de VueBox®  (tales como video de 
de datos de linealización, edición de clips, delineado de ROI, compensación de 

movimiento, archivo de contexto de análisis, exportación de resultados, etc.) son 
similares en todos los paquetes.  

Image n  

paramétrica  

Selección del  
parámetro de  

perfusión  Curvas de  
intensidad  
de tiempo  

Tabla de  
parámetros  

configuración de visualización  
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4.3.2  SELECCIÓN DEL PAQUETE  

En la pág ina de inicio pueden seleccionarse paquetes de aplicaciones específicos (ver 

sección 4.1 ) cliqueando sobre el botón correspondiente.  

 

Figura 4  ï Selección del paquete de aplicaciones específico  

 

El usuario debe estar seguro de seleccionar el paquete adecuado para llevar 

a cabo su análisis (por ej. Liver DVP para lesiones hepáticas focales).  

4.3.3  GI - PERFUSION ï GENERAL I MAGING PERFUSION QUANTIFICATION (C UANTIFICACIÓN 

DE I MÁGENES GENERALES DE LA PERFUSIÓN )  

El paquete General Imaging Perfusion Quantification contiene herramientas de 
cuantificación de perfusión genérica, incluyendo modelos de perfusión Bolus (Bolo) y 
Replenishment (Reposición) (ver sección 4.13.5 ), permitiendo obtener cuantitativos de 

perfusión estimados mediante parámetros de  perfusión en aplicaciones de radiología 
general (excluyendo cardiología).  

4.3.4  LIVER DVP  ï LESIÓN HEPÁTICA FOCAL  

El paquete dedicado a las lesiones hepáticas focales contiene las siguientes herramientas 
específicas para el análisis de FLLs:  

¶ Modelo de perfusión  hepática Bolus (Bolus Liver)  

¶ Patrón dinámico vascular (ver sección  4.13.6 ) 

¶ Patrón dinámico vascular paramétrico (ver sección  4.13.7 ) 

¶ Informe de análisis personalizado (ver sección  4.15.4 ) 

Estas herramientas permiten destacar las d iferencias de perfusión de sangre entre las 
lesiones hepáticas y el parénquima.  

Este paquete no incluye ninguna herramienta de cuantificación de perfusión, a diferencia 
del paquete de General Imaging Perfusion Quantification.  

4.3.5  PLAQUE  ï PLACA  

El paquete de p laca contiene una serie de herramientas destinadas a la cuantificación de 
las placas ateroscleróticas. Existen herramientas específicas para identificar las placas 

vulnerables:  

¶ Área perfundida (consultar apartado Área perfundida  4.13.8 ) 

¶ Área perfundida relativa (rPA)  

¶ Opacificación MIP media (MIP)  

¶ Opacificación MIP media ï Solo Píxel perfundido (MIP ïth)  
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4.4  CONJUNTOS DE DATOS CO MPATIBLES  

VueBox®  soporta clips 2D DICOM de ultrasonido con contraste de sistemas para los 

cuales están disponibles las tablas de linealización (también llamadas archivos de 
calibración). Otros conjuntos de datos tales como clips de Color Doppler, cl ips B - mode y 
contraste/B - mode pantallas superpuestas no son soportados.  

 

Para algunos sistemas de ultrasonido, la linealización se realiza 
automáticamente y no se requiere la selección manual de un archivo de 
calibración. Más información se encuentra en HTTP :// VUEBOX .BRACCO .COM . 

En general, se recomienda utilizar videos de bolo con una duración mayor a 90 segundos 
para incluir fases de llenado (wash - in) y lavado (wash -out). Los videos de rellenado 

pueden ser significativamente más cortos.  

4.5  CONFIGURACIONES DEL V IDEO  

 

Figura 5  - Panel de 
configuraciones del video  

El panel de configuraciones del video  se muestra 

cuando se carga un video al software. En est e 
panel, debe hacer lo siguiente:  

¶ definir la tasa de submuestreo  en caso de 
que sea necesario, para reducir la cantidad 

de cuadros a procesar ( opcional ),  

¶ seleccionar el sistema y las 
configuraciones de ultrasonido  

adecuadas que se utilizan para la obtención 
de imágenes para aplicar la función de 
linealización  apropiada para los datos de la 

imagen ( obligatorio ),  

¶ activar el modo de visualización doble  si el 
video se grabó con imágenes con contraste y 

fundamentales en modo B lado a lado (o una 
arriba de la otra) en la pantalla ( opcional ),  

¶ Seleccionar la compensación de ganancia  

para compensar las variaciones de ganancia 
en distintos exámenes con el fin de poder 
comparar los resultados de un determinado 

paciente en diferentes visitas ( opcional )  

 

 
Bracco recomienda activar el modo de visualización doble cuando esté 

disponible, pues esta función aumenta la potencia del alg oritmo de 
compensación de movimiento.  

 

 

Los valores predeterminados se guardan en la memoria de una sesión a la 
otra (por ejemplo, el último sistema de ultrasonido utilizado, etc.) Por esta 
razón es importante asegurarse de que estas configuraciones sean  

correctas antes de continuar con el análisis.  
 

 

El usuario debe asegurarse de que la velocidad de cuadros del video que se 

lee desde el archivo DICOM y que se muestra en el panel de configuraciones 
del video sea correcta antes de continuar con el análisis. Una velocidad de 
cuadros incorrecta puede resultar en una base de tiempo incorrecta y, por 
lo tanto, afectar los valores computados de los parámetros de perfusión.  

http://vuebox.bracco.com/


 

Bracco Suisse S. A. ï Aplicaciones de software VBO.8.11 18  

4.6  ARCHIVOS DE CALIBRACI ÓN  

Los archivos de calibración  contienen la función de linealización y la corrección del mapa 

de colores apropiadas para un determinado sistema de ultrasonido y una configuración 
específica (es decir, sonda, rango dinámico, mapa de colores, etc.) Mediante los archivos 
de calibración, VueBox®  puede convertir los datos del video extraídos de los videos de 

DICOM en datos de echo - power , una cantidad directamente proporcional a la 
concentración instantánea del  agente de contraste en cada ubicación del campo de 
visualización.  

Los archivos de calibración se distribuyen a los usuarios de acuerdo con su(s) sistema(s) 
de ultrasonido (por ejemplo, Philips, Siemens, Toshiba, etc.) y para agregarlos a 
VueBox® , simplemente puede arrastrarlos y soltarlos en la interfaz de usuario  de 

VueBox® . 

Están disponibles las configuraciones más comunes para cada sistema de ultrasonido 
posee. Sin embargo, se pueden generar archivos de calibración nuevos con 

configuraciones específicas a pedido del usuario.  

Comuníquese con un representan te de Bracco de su localidad para obtener más 
información sobre cómo adquirir archivos de calibración adicionales.  

4.7  EDICIÓN DE VIDEO  

4.7.1  PRINCIPIO  

El módulo del editor de video  permite limitar el análisis a una ventana de tiempo 

específica  y también permite excluir imágenes no deseadas del procesamiento (ya sean 
individuales o en rangos).  

Como se muestra en la siguiente figura, el editor de video  se puede utilizar, durante las 

fases de llenado (wash -in) y lavado (wash - out) de un bolo , para retener solamente las 
imágenes dentro de un intervalo de tiempo relevante. Si se aplica la técnica de 
destrucción y rellenado  durante el experimento, el editor de video define 

automáticamente los segmentos de rellenado que es posible seleccionar mediante la 
inclusión de imágenes entre solo dos eventos de destrucción.  

(a) BOLO  

 

(b) RELLENADO  

  
 

Evento de destrucción 

Tiempo 

1
st
  

Segmentos de rellenado: 

2
nd

  

Barra de estado de la imagen: 
Exclusión 
Inclusión (segmento seleccionado) 

Destrucción 

Tiempo 

Barra de estado de la imagen: 
Exclusión 
Inclusión 

 

Intervalo de tiempo relevante 
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Figura 6  - Ejemplos típicos de una edición de video  

 

 

Si utiliza el modelo de  perfusión del bolo, el usuario debe asegurarse de 
incluir las fases de llenado (wash - in) y lavado (wash - out). Si no lo hace, se 
puede afectar el resultado del procesamiento de datos de perfusión.  

4.7.2  ELEMENTOS DE LA INTER FAZ  

En la Figura 7:  Interfaz de usuario en el editor de video en el modo de rellenado.  se 
muestra una impresión de pantalla de los elementos de la interfaz en el editor de video 
en el modo de rellenado.  

 

Figura 7 :  Interfaz de usuario en el editor de video en el modo de rellenado.  

Elemento  Nombre  Función  

Visualización de la imagen  

 

Número de la 
imagen  

Muestra el número de orden de las 

imágenes que se están mostrando en ese 
momento y la cantidad total de imágenes 
disponibles en el video.  

 

Indicador de 
tiempo  

Muestra el momento en el tiempo de la 
imagen que se muestra en ese momento.  

 Acercar o alejar  
Aumenta o disminuye el tamaño de la 
imagen.  

 

Barra de 

desplazamiento 
de imagen  

Selecciona la imagen que se va a mostrar. 

Si el cursor apun ta a una imagen que no 
está incluida, aparecerá un cuadro color rojo 
alrededor.  

 
Barra de estado 
de la imagen  

Muestra los rangos de imágenes incluidas y 
no incluidas en colores verde y rojo, 

respectivamente. Las imágen es de 
destrucción se muestran en color naranja.  
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Reproducir  Ejecuta el reproductor de video.  

 
Reproducción 
rápida  

Ejecuta el reproductor de video en modo 
rápido.  

Editor de video  

 Excluir  Establece el modo de exclusión.  

 Incluir  Establece el modo de inclusión.  

 Agregar flash  
marca la imagen actual como flash (ver 
sección 4.7.5 ).  

 

Selector 
segmento  

de reposición  

selecciona el segmento de reposición  
previo/próximo (sólo disponible si el clip 

incluye segmentos de destrucción -
reposición).  

4.7.3  FLUJO DE TRABAJO  

EXCLUSIÓN DE IMÁGENES  

Para excluir un rango de imágenes:  

1.  Mueva la Barra de desplazamiento de imagen  hasta la primera imagen que 
desea excluir.  

2.  Haga clic en el botón Excluir    

3.  Mueva la Barra de desplazamiento de imagen  hasta la última imagen que 
desea excluir.  

I NCLUSIÓN DE IMÁGENES  

Para incluir un rango de imágenes:  

1.  Mueva la Barra de desplazamiento de imagen  hasta la primera imagen que 
desea incluir.  

2.  Haga clic en el botón Incluir  .  

3.  Mueva la Barra de desplazamiento de imagen  hasta la última imagen que 
desea incluir.  

MODIFICACIÓN DEL RANG O DE IMÁGENES EXCLUI DAS  

Para modificar el rango de imágenes excluidas:  

1.  Mueva el puntero del ratón sobre la Barra de estado de la imagen  hacia 

cualquier extremo de un rango de imágenes excluidas ( )  

2.  Cuando la forma del puntero cambie a la forma de una división vertical , 
arrastre el extremo para cambiar el rango de imágenes ex cluidas.  

MOVIMIENTO DEL RANGO DE IMÁGENES EXCLUIDA S 

Para mover el rango de imágenes excluidas:  

1.  Mueva el puntero del ratón sobre la Barra de estado de la imagen  hacia 

cualquier extremo de un rango de imágenes excluidas ( )  
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2.  Cuando la forma del puntero cambie a la forma de una división vertical , 

presione la tecla Mayúsculas  y arrastre el rango de imágenes excluidas 
hasta la posición que desee.  

4.7.4  CONCATENACIÓN DE VIDE OS 

La concatenación (o combinación) de videos  es el proceso en el que se agrupan videos 
para crear una sola secuencia de imágenes. Con esta función se puede procesar un 
conjunto de videos grabado en orden cronológico mediante un escáner de ultrasonido. La 

función de concatenación es út il cuando el sistema de ultrasonido posee un tiempo de 
grabación de video limitado por cada archivo DICOM.  

 

 

Bracco recomienda concatenar videos con una demora de transición de 
video Ò 15 segundos. 
 

  

 
Concatenar 
video  

 
Abre y concatena un video con el video actual.  

 

 

Desplazar 
hacia arriba 

el video 
seleccionado   

 
Desplaza hacia arriba el video seleccionado en la lista 

del Selector de videos.  
 

 

Borrar el 
video 

seleccionado   

 

Elimina el video seleccionado de la lista del Selector 
de videos.  
 

 

Desplazar 
hacia abajo 
el video 

seleccionado   

 
Desplaza hacia abajo el video seleccionado en la lista 
del Selector de vi deos.  

 

 
Demora de 
transición   

 
Establece la demora de transición (en segundos) 

entre el principio del video seleccionado y el final del 
video anterior para justificar esta demora en el 
análisis.  

 

 

Selector de 
videos   

Selecciona un video en la lista.  

4.7.5  DETECCIÓN DE IMAGEN F LASH  

Se puede seleccionar el modelo de perfusión (por ejemplo bolo o rellenado) en el editor 
de video. Para reducir el riesgo de seleccionar un mo delo incorrecto (por ejemplo, el 
modelo de rellenado para una inyección de bolo), el botón de rellenado solo se activa si 

el software ha detectado imágenes flash en el video. La detección de imágenes flash es 
un proceso automático que el programa ejecuta c ada vez que se carga un video en 
VueBox® . 
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Figura 8  - Detección de imagen flash  

 
El progreso del proceso automático de detección de imágenes flash se puede observar en 
la barra de herramientas del editor de video, como se  muestra en la figura anterior. En 
algunos casos, es posible que esta detección no sea precisa. Por lo tanto, se recomienda 

cancelarlo si la detección automática no es precisa o presenta errores. Para cancelar la 
detección de imágenes flash o para eliminar  las imágenes flash que no desee:  

1.  Si aún se está realizando la detección, haga clic en el 
bot·n ñXò para detenerla. 

 

2.  Si la detección finalizó, haga clic en el recuadro de 

destrucción color naranja (con una "X" dentro) 
ubicado en la leyenda del editor de video.  

 
Sin embargo, el modelo Replenishment ya no estará disponible. Por lo tanto, si se desea 

procesar el clip destrucción / reposición con el modelo de reposición, será necesario 
identificar las imágenes flash manualmente colocando la imagen slider en la ubicac ión 

deseada y cliqueando el botón  o presionando la tecla F en cada cuadro de 

destrucción.  

 

 
La detección de la imagen flash y/o su definición manual no está disponible 

en todos los paquetes (por ej. Liver DVP, el cual es compatible sólo para 
cinética de  bolo).  
 

4.8  REGIONES DE INTERÉS  

4.8.1  PRINCIPIO  

Con la ayuda de la barra de herramientas de las ROI , puede definir hasta cinco 
Regiones de interés  en imágenes del video con el ratón; una ROI obligatoria 
denominada Delimitación y hasta cuatro ROI genéricas. La ROI de Delimitación se utiliza 

para delimitar el área de procesamiento. Por consiguiente, no debe incluir ningún dato 
que no sea ecográfico co mo texto, barras de colores o bordes de la imagen. Una ROI 
genérica inicial (por ejemplo, ROI 1) generalmente incluye una lesión (si corresponde), y 

una segunda ROI genérica (por ejemplo, ROI 2) puede incluir tejido sano que sirve como 
referencia para medi ciones relativas. Tenga en cuenta que los nombres de las ROI son 
arbitrarios y el usuario puede ingresarlos. Se pueden agregar otras dos ROI, según el 

criterio del usuario.  
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Figura 9  - Ejemplos de regiones de interés  

 

 
Para el  caso específico del paquete Liver DVP (ver sección  4.3.4 ), el ROI ya no 

es genérico y tiene un uso esp ecífico. Junto al ROI de delimitación, están 
disponibles los siguientes 4 ROI: Lesion 1 (Lesión 1), Reference (Referencia), 
Lesion 2 (Lesión 2), Lesion 3 (Lesión 3). Notar que los ROI Lesion 1 y 

Reference son obligatorios.  
 
Para la aplicación específica de l paquete de placa, ROI no es genérico y tiene 

un uso específico. Además de la Delimitación de un ROI, están disponibles 
otros 4 ROI: Placa 1, Lumen, Placa 2 y Placa 3. Hay que tener en cuenta que 
tanto la Placa 1 como el Lumen ROI son obligatorios. El ROI (s) de placa debe 
definir todas las placas, mientras que el ROI de Lumen debe incluir una parte 

del lumen (véase Figura 23 a modo de ejemplo).  
 

4.8.2  ELEMENTOS DE LA INTER FAZ  

La barra de  herramientas de las ROI  (ubicada en 
la esquina superior izquierda del visualizador de 
imagen) ofrece herramientas para dibujar cuatro 

formas distintas. La etiqueta ROI  que se encuentra 
a la derecha de la barra de herramientas identifica la 
región actual a dibu jar y puede hacer clic en ella 
para editarla.  

 

Figura 10  ï Barra de herramientas de 
las ROI  

Botón  Nombre  Función  

 Seleccionar  
Permite seleccionar / modificar una región de 
interés.  

 Rectángulo  Dibuja una forma rectangular.  

 Elipse  Dibuja una forma elíptica.  

 Polígono  Dibuja una forma poligonal carrada.  

 
Curva 
cerrada  

Dibuja una forma curvilínea cerrada.  

4.8.3  FLUJO DE TRABAJO  

CÓMO DIBUJAR UNA ROI   

Para dibujar una ROI rectangular o elíptica:  

1.  Seleccione una forma en la barra de herramientas de las ROI (  o ).  
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2.  Mueva el puntero del ratón hasta la ubicación deseada en la imagen de 
modo B (lado izquierdo) o la imagen de contraste (lado derecho).  

3.  Haga clic y arrastre para dibujar la ROI.  

Para dibujar una ROI poligonal o curva cerrada,  

1.  Seleccione una forma en la barra de herramientas de las ROI (  o ).  

2.  Mueva el puntero del ratón hasta la ubicación deseada en la imagen de 
modo B (lado izquierdo) o la imagen de contraste (lado derecho).  

3.  Para añad ir puntos de anclaje, haga clic repetidas veces mientras mueve el 
puntero del ratón.  

4.  Haga doble clic en cualquier momento para cerrar la forma.  

CÓMO ELIMINAR UNA ROI   

Para borrar una ROI:  

1.  Haga clic con el botón derecho en la ima gen para activar el modo de 

selección de ROI o haga clic en el botón .  

2.  Mueva el puntero del ratón hacia cualquier extremo de la ROI.  

3.  Seleccione la ROI con el botón derecho o izquierdo del ratón.  

4.  Presione la teclas SUPRIMIR o RETROCESO.  

CÓMO MOVER UNA RO I   

Para cambiar la ubicación de una ROI:  

1.  Haga clic con el botón derecho en la imagen para activar el modo de 

selección de ROI o haga clic en el botón .  

2.  Mueva el puntero del ratón hacia cualquier extremo de la ROI.  

3.  Cuando la forma del puntero cambie a una flecha doble, haga clic y arrastre 
la ROI hacia una nueva ubicación.  

CÓMO EDITAR UNA ROI   

Para cambiar la ubicación de los puntos de anclaje de una ROI:  

1.  Haga clic con el botón derecho en la imagen para act ivar el modo de 

selección de ROI o haga clic en el botón .  

2.  Mueva el puntero del ratón hacia cualquier punto de anclaje de la ROI.  

3.  Cuando la forma del puntero cambie a una cruz, haga clic y arrastre el punto 
de anclaje hacia una nueva ubicación.  

CÓMO COPIA R Y PEGAR UNA ROI   

Las regiones de interés se pueden copiar en una biblioteca de ROI y pegar en otro 
momento determinado, durante cualquier análisis de un video. Para copiar todas las ROI 

actualmente dibujadas:  
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1.  Haga clic en el botón  en la 
barra de herramientas principal.  

2.  Establezca un nombre o acepte el que 
se genera de manera predeterminada y 
presione el botón ACEPTAR.  

 
 

Figura 11  ï Cómo copiar una ROI en la 
biblioteca  

 

Para pegar una ROI desde la biblioteca:  

1.  Haga clic en el botón  en la barra 
de herramientas principal.  

2.  Seleccione el elemento en la li sta y 
presione el botón ACEPTAR . 

 
 

Figura 12  ï Cómo pegar una ROI desde la 
biblioteca  

4.8.4  MODO DE VISUALIZACIÓN DOBLE  

El modo doble está activo cuando se divide un video en dos áreas de imagen: En 
contraste y fundamental en modo B. Cada área de imagen se puede identificar con el 
indicador de orientación de la imagen, generalmente el logotipo del fabricante del 

escáner de ultrasonido, que muestra la orientación de la sonda en el escáner.  

       

Figura 13  - Modo de visualización doble con opciones de detección manual o automática  

 
En este modo, la ROI se puede dibujar en cualquiera de los dos lados (es decir, en 

contraste o en modo B) siempre y cuando el usuario determine el lado en contraste de 
forma manual. Para realizar este procedimiento, primero se debe activar el modo de 
visua lización doble en el panel de las configuraciones del video y luego, se debe hacer 

clic con el botón izquierdo sobre el indicador de orientación de la imagen en contraste. 
VueBox®  delinea el indicador de orientación con un rectángulo color blanco y detecta el 
indicador correspondiente en el lado de modo B de manera automática.  
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Figura 14  - Detección del indicador de orientación en el modo de visualización doble  

 
En algunos casos es posible que no estén disponibles los indicadores con orientación 
similar en imágenes en contraste y modo B. Por esa razón, no se puede realizar la 
detección a utomática y se debe realizar la selección manual de los puntos de referencia 

dentro de las dos imágenes.  

Para activar la visualización doble con detección automática (es decir, si los dos 
indicadores de orientación de la sonda están disponibles):  

1.  Coloque e l botón de alternancia  en la posición "Encendido" (On) 
en la sección de visualización doble del panel de configuraciones del video.  

2.  Asegúrese de que el botón de alternancia  esté configurado como 
ñAutom§ticoò (Auto). 

3.  Haga clic en el indicador de orientación de la sonda en la imagen en 
contraste.  

4.  Controle que el indicador de orientación correspondiente ubicado en la 
imagen en modo B se haya detectado correctamente.  

Para activar la visualización doble con la selección manual de puntos de referencia (es 
decir, que haya indicadores de orientación de la sonda o que estos sean diferentes):  

1.  Coloque el botón de alternancia  en la posición ñEncendido ò (On) 
en la sección de visualización doble del panel de configuraciones del video.  

2.  Coloque el botón de alte rnancia en la posición  ñManualò 
(Manual).  

3.  Haga clic en el punto de referencia de la imagen en contraste.  

4.  Haga clic en el punto de referencia correspondiente en la imagen en modo B.  

5.  Nota: Si presiona el botón izquierdo del ratón alrededor de cada punto de  
referencia, se activará una herramienta de acercamiento que le permitirá al 
usuario ubicar el cursor con precisión.  

 

 

El usuario se debe asegurar de seleccionar el indicador de orientación 

correcto (es decir, en el lado de la imagen de contraste). De lo contrario, es 
posible que todos las ROI estén invertidas y todos los resultados de los 
análisis serán inválidos.  

 

En e l modo de selección manual de puntos de referencia, el usuario debe 
seleccionar con cuidado un par de puntos de referencia de la imagen que 
tengan una separación exactamente igual que la separación entre las 

imágenes en contraste y modo B. De lo contrario,  la ubicación de la ROI 
puede ser incorrecta y esto puede deteriorar el registro de imágenes y los 

Indicador de 

orientación 
seleccionado  

Indicador de 

orientación  

detectado  
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resultados de los análisis.  

4.9  CALIBRACIÓN DE LA LON GITUD Y MEDICIÓN  

La herramienta de calibración de la longitud se requiere para realizar mediciones de 

longitud y de área de los objetos anatómicos que hay en las imágenes. Consiste en la 
identificación de una distancia dada en cualquier imagen del video. Una vez que se dib ujó 
la línea, se debe ingresar la distancia efectiva correspondiente en milímetros.  

Para calibrar:  

1.  Haga clic en el botón de calibración de la longitud  ,  

2.  Dibuje una línea en una distancia dada en la imagen (por ejemplo, a lo largo 
de una escala de profundidad calibrada),  

3.  En el cuadro de diálogo de calibración de la longitud, ingrese la distancia 
dada correspondiente en milímetros.  

 

Una vez que se ha definido la calibración de la longitud, aparecerán las áreas de las 
reg iones de interés en cm 2 en la tabla de parámetros cuantitativos.  

Las longitudes dentro de las imágenes se pueden medir con la herramienta de medición 

de longitud . La primera herramienta de medición  se llama regla  y se utiliza para 

dibujar líneas rectas . La segunda  se llama regla en cruz . Esta herramienta permite 

dibujar una ñcruzò: 2 líneas perpendiculares.  

Para realizar una medición de longitud:  

1.  Haga clic en el botón de medición de longitud  ,  

2.  Seleccione el tipo de regla en  la barra de herramientas de las ROI (en línea o 
en cruz),  

 

3.  Para dibujar la regla sobre la imagen, mantenga presionado el botón 

izquierdo del ratón y arrastre la línea para cambiar la longitud. La dirección, 
la ubicación y el tamaño de la regla se pueden  modificar con el mismo 
procedimiento,  

4.  La regla en cruz funciona con el mismo principio. El usuario debe tener en 

cuenta que la línea perpendicular se puede modificar si mueve el ratón en la 
dirección opuesta a la primera línea.  

 

 

Se ha verificado la prec isión de las herramientas de medición y se debe 
tomar en cuenta el siguiente error:  

 Error en la longitud (horizontal y vertical)  < 1%  
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 Error en el área  < 1%  

4.10  QUITAR NOMBRE AL VIDE O 

La herramienta Quitar nombre al video  es útil para realizar presentaciones, charlas o 

cualquier ocasión en la que se debe eliminar la información del paciente del video para 
proteger su privacidad. Esta herramienta está disponible en cualquier etapa de 
procesamiento de VueBox® . El usua rio puede mover o modificar el tamaño de la 

máscara de anonimato para ocultar el nombre del paciente. Esta máscara se rellena 
automáticamente con el color más prominente de la porción cubierta de la imagen.  

El flujo de trabajo general cuenta con los siguie ntes pasos:  

1.  Haga clic en el botón Quitar nombre . 

2.  Ajuste y mueva la máscara de anonimato (de forma rectangular) hasta 
donde está ubicada la información a ocultar en la imagen.  

 
Figura 15  - Máscara de anonimato  

4.11  ANOTACIONES  

La herramienta de anotaciones   se utiliza para etiquetar partes importantes de la 

imagen (por ejemplo, el tipo de lesión). Después de seleccionar la herramienta, haga clic 
en la ubicación en la imagen donde desea realizar la anotación. Después, el software 
muestra un cuadro de diálogo en el que debe ingresar el texto. Las anotaciones se 

pueden mover o borrar de la misma forma que las ROI: con las teclas SUPRIMIR o 
RETROCESO. 

4.12  COMPENSACIÓN DE MOVIM IENTO  

4.12.1  PRINCIPIO  

La compensación  de movimiento  es 
una herramienta clave que permite 

realizar evaluaciones confiables de la 
perfusión. El movimiento que aparece en 
un video se puede deber a los 

movimientos de los órganos internos, 
como la respiración o al movimiento 
suave de la sonda. La alineación manual 

de las imágenes individuales consume 
mucho tiempo y por eso no se propone 
en VueBox® . VueBox®  proporciona una 

herramienta de corrección automática de 
movimiento que corrige el movimiento 
de l a respiración y de la sonda dentro del 
plano mediante la realineación espacial 

de las estructuras anatómicas con 
respecto a la imagen de referencia que el 
usuario seleccionó.  

 

Figura 16  ï Ejemplo de compensación de 
movimiento  

 

Movimiento 
lateral  (respiración)  

Movimiento  
compensado  

automáticamente  

Tiempo  
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4.12.2  FLUJO DE TRABAJO  

Para realizar la compensación de movimiento:  

1.  Mueva la Barra de desplazamiento de imagen para elegir una imagen de 
referencia  

2.  Haga clic en el botón  en la barra de herramientas principal.  

3.  Una vez que se aplica la compensación de movimiento, el editor de video 
con corrección de movimiento reemplazará al editor de video principal, lo 
que permitirá seguir editando el video que se generó en el proceso de 

compensación de movimiento. En esta etap a, los colores de la  barra de 

estado de la imagen  ( ) que representan los rangos de las imágenes 
excluidas e incluidas son violeta y azul respectivamente.  

4.  4. Controle la precisión de la compensación de movimiento desplazándose 

por el video con la barra de desplazamiento de imagen  (se considera que 
la compensación de movimiento se realizó de manera correcta si las 
imágenes están reajustadas espacialmente y cualquier movimiento residual 
se considera aceptable).  

5.  Si la compensación de movimiento no se realizó c orrectamente, pruebe con 
lo siguiente:  

6.  Utilice las tijeras y seleccione otra imagen de referencia y haga clic en el 

botón  nuevamente para volver a aplicar la Compensación de 
movimiento . 

7.  7. Utilice el editor de video para excluir las imágenes que considere que 
deterioran el resultado de la compensación de movimiento, como los 

movimientos fuera del plano, y vuelva a aplicar la Compensación de 
movimiento . 

 

El usuario debe controlar la precisió n de la compensación de movimiento 

antes de continuar con el análisis del video. En caso que ocurra un error, se 
pueden generar resultados incorrectos.  

 
El usuario debería excluir las imágenes fuera de plano con el editor de video 
antes de realizar una c ompensación de movimiento.  

 

El usuario debe evitar realizar la compensación de movimiento cuando el 
video no contiene movimiento, pues esto puede deteriorar ligeramente los 
resultados.  

4.13  PROCESAMIENTO DE DATO S DE PERFUSIÓN  

4.13.1  PRINCIPIO  

La función de Procesam iento de datos de perfusión  (o cuantificación de la 

perfusión)  representa el núcleo de la funcionalidad de VueBox®  y realiza la 
cuantificación en dos pasos. En primer lugar, los datos de video se convierten en datos 
de echo - power , una cantidad directamente proporcional a la concentración instantánea 

de l agente de contraste en cada ubicación del campo de visualización.  Este proceso de 
conversión denominado linealización , toma en cuenta la representación del color o de la 
escala de grises, el rango dinámico de la compresión de registros que se utiliza durante 

la adquisición de video y compensa la gana ncia de contraste dentro del cuadro de 
contraste, siempre y cuando la intensidad de los píxeles no esté truncada o saturada. Los 
datos de echo - power  como una función de tiempo, o señales linealizadas , se procesan 

para evaluar la perfusión de la sangre medi ante un enfoque de ajuste de curvas con un 
Modelo de perfusión  paramétrico. Los parámetros que derivan de este modelo se 
denominan Parámetros de perfusión  y son útiles para los cálculos estimativos de la 
perfusión local (por ejemp lo en términos del volumen o flujo relativos de la sangre). Por 
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ejemplo, estos parámetros pueden ser particularmente útiles para evaluar la eficacia de 
determinados agentes terapéuticos en diferentes momentos. En las próximas secciones 

se explicarán con má s detalle los conceptos de señal linealizada, creación de modelos de 
perfusión y de imágenes paramétricas.  

4.13.2  SEÑAL LINEALIZADA  

Una señal linealizada (o de echo - power ) representa datos de echo - power  como una 
función de tiempo, ya sea a nivel de píxel o en una  región de interés. La señal linealizada 
deviene de un proceso de linealización  de los datos de video y es proporcional a la 

concentración local de agentes de ultrasonido. Debido a que se expresa en unidades 
arbitrarias, solo se pueden  utilizar mediciones relativas .  Por ejemplo, consideremos las 
amplitudes de echo - power en un  momento determinado en dos ROI, una en un tumor y 

otra un parénquima adyacente. Si la amplitud de echo - power es dos veces mayor  en el 
tumor que en el parénquima, esto significa que la concentración de agente de contraste 
de ultrasonido en la lesión se casi el doble que la concentración que se encuentra en el 

parénquima. Lo mismo sucede a nivel de píxeles.  

4.13.3  DETECCIÓN DE LA APARI CIÓN  DEL CONTRASTE  

Al principio del proceso de cuantificación  de la perfusión, cuando se selecciona el Modelo 

de bolo , se detecta la aparición del contraste dentro de las ROI. El tiempo de la 
aparición del contraste se determina automáticamente en el momento en que  la amplitud 
de  echo - power  sobrepasa el fondo (fase de llenado [wash - in]), y se representa con una 
línea roja. Como se muestra en el cuadro de diálogo Detección de la aparición del 

contraste , este momento es una sugerencia y se puede modificar al arrastrar la línea 
roja del cursor. Luego de presionar el botón ACEPTAR, todas las imágenes que preceden 
el momento seleccionado se excluirán del análisis del video y el origen del ti empo del 

video se actualizará de acuerdo con el cambio. Este momento debe estar ubicado un 
poco antes de la aparición del contraste en cualquier región.  

 

Figura 17  - Cuadro de diálogo de detección de la aparición del contraste  

 

 

 
La detección automática de la aparición del contraste solo debe considerarse 

como una sugerencia. El usuario debe asegurarse de leer esta sugerencia 
antes de presionar ACEPTAR.  
 

4.13.4  OMITIR IMÁGENES DUPLI CADAS  

Las imágenes d uplicadas (es decir, dos o más imágenes similares consecutivas) se 
pueden encontrar cuando se ha exportado un video desde el escáner de ultrasonido a 
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una velocidad de cuadros más alta que la velocidad de cuadros de la adquisición (por 
ejemplo, 25 Hz en lug ar de 8 o 15 Hz). En este caso, las imágenes duplicadas se 

encuentran en el video. Para asegurar un análisis correcto, como así también parámetros 
confiables relacionados con el tiempo, es necesario descartar las imágenes duplicadas. 
Para ello, cuando el v ideo se está cargando en la memoria, el software compara cada 

cuadro con el anterior y descarta los duplicados. Esta operación es automática y no 
requiere la intervención del usuario.  

4.13.5  MODELOS DE PERFUSIÓN  

Los cálculos de la perfusión en VueBox®  se r ealizan mediante un proceso de ajuste de 
curvas que ajusta los parámetros de la función de un modelo matemático para adaptar la 
señal linealizada experimental de forma óptima. En el contexto de la obtención de 

imágenes de ultrasonido en contraste, la funci ón matemática se llama Modelo de 
perfusión  y se elige para  representar una cinética de bolo  o de rellenado  que se 
produce luego de la destrucción de burbuja. Estos modelos sirven para calcular conjuntos 

de Parámetros de perfusión  para propósitos de cuantificación . Estos parámetros se 
pueden dividir en tres categorías: aquellos que represen tan una amplitud, un tiempo y 
una combinación de amplitud y tiempo. En primer lugar, los parámetros relacionados con 

la amplitud se expresan como echo - power , de manera relativa (unidades arbitrarias). Los 
parámetros típicos de amplitud son el mejoramiento de señal de pico en una cinética de 
bolo, o el valor básico en una cinética de rellenado, que pueden estar asociados con el 
volumen de sangre relativo. En segundo lugar, los parámetros relacionados con el tiempo 

se expresan en segundos y se refieren a la c oordinación de la cinética de absorción del 
contraste. Como un ejemplo para el parámetro de tiempo en un bolo, el tiempo de 
elevación (RT) mide el tiempo que tarda una señal de eco en desplazarse desde el nivel 

básico hasta el mejoramiento de señal de pico , una cantidad relacionada con la velocidad 
del flujo de sangre en una porción de tejido. Por último, se pueden combinar los 
parámetros de amplitud y tiempo para producir cantidades relacionadas con el flujo de 

sangre (= volumen se sangre / tiempo de tráns ito medio) para la cinética de rellenado o 
la velocidad de llenado (= mejoramiento de señal de pico / tiempo de elevación) para la 
cinética de bolo.  

VueBox®  proporciona los siguientes parámetros que se indican en la figura a 
continuación para la ci nética de Bolo  

 

 

PE 
Peak Enhancement 
Mejoramiento de señal de pico 

[u. a.] 

 












































