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1  I NTRODUZIONE  

1.1  I NFORMAZIONI SULL ôUSO DI QUESTO MANUAL E 

Gli esempi, i suggerimenti e gli avvisi presenti in questo manuale aiutano lôutente nelle 

prime fasi di utilizzo del software VueBox® e  gli forniscono consigli su alcuni dei 

principali elementi. Tali informazioni sono indicate dai seguenti simboli:   

 

Il simbolo attenzione  indica informazioni importanti, precauzioni per 

la sicurezza o altre avvertenze.  

 

Il simbolo stop  mette in evidenza informazioni importanti. In questo 

caso, fermarsi e leggere con attenzione prima di procedere.  

 

Il simbolo con la lampadina  indica un suggerimento o unôidea che 

pu¸ semplificare lôuso di VueBoxÈ. Il simbolo pu¸ essere inoltre 

riferito a informazioni disponibili in altri capitoli.  

1.2  COME INTERPRETARE I S IMBOLI DEL PRODOTTO  

Simbolo  Dove si trova  Descrizione  

 

 

Manuale utente  

 

Nome e versione del prodotto  

 

 

Manuale utente  

 

Nome del produttore  

 

 
Manuale utente  

 

Anno e mese di produzione  

 

 
Manuale utente  

 

Procedura di valutazione della conformità 

secondo la direttiva 93/42/CEE allegato II.3 

Classificazione secondo la direttiva 

93/42/CEE, allegato IX: classe IIa secondo la 

norma 10  

 
 



 

 

1.3  DEFINI ZIONI  

ASR Advanced System Recognition  ï Riconoscimento di sistemi avanzato  

DVP Dynamic Vascular Pattern  ï Pattern vascolare dinamico  

DVPP Dynamic Vascular Pattern Parametric  ï Immagine parametrica del 

pattern vascolare dinamico  

FLL Focal Liver Lesion  ï Lesione focale epatica  

FT Fall Time ï Tempo di caduta  

MI  Molecular Imaging  ï Imaging molecolare  

MIP Maximum Intensity Projection  ï Proiezione di intensità massima  

mTT  Mean Transit Time  ïTempo di transito medio  

PA Perfused Area  ï Area perfusa  

PE Peak Enhancement ï Picco di enhancement  

PI Perfusion Index ï Indice di perfusione  

PSA Perfusion Segment s Analysis  ï Analisi dei segmenti di perfusione  

QOF Quality Of Fit ï Qualità del fitting  

rBV  Regional Blood Volume  ï Volume di sangue regionale  

ROI  Region Of Interest  ï Regione di interesse  

rPA Relative Perfused Area  ï Area perfusa relativa  

RT Rise Time  ï Tempo di innalzamento  

TSV Tabulation -Separated Values  ï Valori separati da tabulazione  

TTP Time To Peak  ï Tempo al picco  

WiAUC Wash - in Area Under Curve  ï Area so tto la curva durante il Wash - in  

WiPI  Wash - in Perfusion Index  ï Indice di perfusione durante il Wash - in  

WiR Wash - in Rate  ï Velocità di Wash - in  

WiWoAUC  Wash - in and Wash -out AUC  ï AUC Wash - in e Wash -out  

WoAUC Wash -out AUC  ï AUC Wash -out  

WoR Wash -out Rate  ï Velocità di Wash -out  

1.4  DESCRIZIONE DEL SISTE MA  

VueBox® è un pacchetto software utile per quantificare la perfusione del sangue, basato 

su clip acquisite mediante ecografia con mezzo di contrasto (CEUS), per applicazioni  

Radiologico/Internistiche (esclus a cardiologia).  

Dallôanalisi di una sequenza temporale di immagini ecocontrastografiche 2D vengono 

calcolati parametri di perfusione quali: Velocità di Wash - in (WiR), Picco di enhancement 

(PE), Tempo innalzamento (RT) o Area sotto la curva durante il Wash - in (WiAUC). I 

parametri di tempo (ad es. RT) si possono interpretare in termini assoluti, mentre i 

parametri di ampiezza (ad es. WiR, PE e WiAUC) si possono interpretare in termini 

relativi (in confronto ai valori in una regione di riferimento). VueBox® è in grado di 

visu alizzare la distribuzione spaziale di tutti questi (e altri) parametri, sintetizzando le 

sequenze temporali delle immagini di contrasto in singole immagini parametriche. Sono 

forniti modelli relativi alle due modalità di amministrazione più diffuse: bolo ( cinetica 

wash - in/wash -out) e infusione (cinetica di riempimento dopo la distruzione).  

Nel caso specifico delle lesioni focali epatiche (FLL), viene visualizzato il pattern vascolare 

dinamico (DVP) di una lesione in confronto al tessuto parenchimale sano ci rcostante. 

Inoltre, le informazioni relative al DVP, acquisite nel corso del tempo, sono sintetizzate in 

unôunica immagine parametrica definita parametro del pattern vascolare dinamico 

(DVPP).  

Per quantificare la perfusione delle placche aterosclerotiche, un modo per individuare le 

placche vulnerabili, sono necessari appositi strumenti ï per esempio un grafico 

multiscala, metodi specifici di quantificazione della perfusione nonché parametri specifici 

di quantificazione come lôarea perfusa (PA), lôarea perfusa relativa (rPA).  

A partire d alla versione 7.0 di  VueBox®  è stato introdotto  uno strumento per monitorare 

i parametri di perfusione attraverso diversi esami dello stesso paziente. Questo 



 

 

strumento di monitoraggio visualizza  lôevoluzione di questi parametri sulla base 

dellôanalisi di ogni esame in  VueBox®.   

1.5  UTILIZZO PREVISTO  

VueBox® deve essere utilizzato per valutare i parametri di perfusione relativi in 

applicazioni di radiologia generale dei tessuti molli, esclusa cardiolo gia, sulla base di set 

di dati DICOM in 2D acquisiti tramite esami di ecografia dinamica con mezzo di contrasto.  

Il pacchetto Liver DVP è inteso a identificare pattern vascolari dinamici nel fegato a 

seguito di esami di ecografia con mezzo di contrasto, ef fettuati dopo la somministrazione 

di un bolo.  

Il pacchetto Plaque deve essere utilizzato per misurare la vascolarizzazione delle placche 

allôinterno delle arterie carotidi durante un esame ecografico con mezzo di contrasto dopo 

la somministrazione di un bo lo.  

1.6  DESTINATARI  PREVISTI  

Lôimpiego  del sistema è consentito solo a medici che esercitano la professione e sono 

stati adeguatamente addestrati allôuso del sistema.  

 

1.7  CONTROINDICAZIONI  

VueBox® è controindicato per i pazienti per i quali sono controindicati anche gli esami di 

ecografia dinamica con mezzo di contrasto.  

1.8  DURATA DI VITA DEL PR ODOTTO  

Per una data versione del prodotto, il software e la sua documentazione sono supportati 

per cinque anni dalla data di rilascio.  

1.9  PRECAUZIONI PER LA SI CUREZZA  

Leggere attentamente questa sezione prima di iniziare a utilizzare il programma. Questa 

sezione comprende importanti informazioni relative allôutilizzo e alla gestione sicura del 

programma nonch® informazioni sullôassistenza e supporto . 

 

Ogni diagnosi basata sullôimpiego  del presente prodotto deve essere 

confermata da una diagnosi differenziale prima di procedere con eventuali 

trattamenti, sulla base del buon senso medico . VueBox® non deve essere 

impiegato per fornire prove evidenti per la diagnosi diretta di patologie, 

ma piuttosto per fornire informazioni di supporto per una diagnosi 

differenziale consentendo al medico di prendere una decisione più 

informata in merito al potenziale trattamento.  

In particolare, questo prodot to non è inteso per:  

Å Elaborazione dei dati grezzi e quantificazione dei parametri di 

perfusione dalle immagini CEUS del cuore.  

Å Stadiazione del cancro al fegato in base alle caratteristiche della 

lesione del fegato.  

Å Classificazione delle placche o diagnosi di stenosi nellôarteria 

carotide.  

 

 

Devono essere elaborati solo set di dati DICOM in 2D acquisiti tramite 

esami di ecografia con mezzo di contrasto per i quali è disponibile un file 

di calibrazione  o ASR . 

 



 

 

1.10  I NSTALLAZIONE E MANUT ENZIONE  

 

 

Bracco Suisse SA declina ogni responsabilità per problemi attribuibili a 

modifiche, aggiunte o cancellazioni non autorizzate al software o hardware 

di Bracco Suisse SA, nonch® per lôinstallazione non autorizzata di software 

di terze parti.  

 

 

Come produttore e distributore del presente prodotto, Bracco Suisse SA 

non ¯ responsabile per la sicurezza, lôaffidabilit¨ e le prestazioni del 

sistema, qualora:  

Å il prodotto non venga utilizzato come da istruzioni del manuale dôuso 

Å il prodotto venga utilizz ato al di fuori delle sue normali condizioni 

dôuso 

Å il prodotto venga utilizzato al di fuori dellôambiente dôuso specificato. 

1.11  SICUREZZA DEL PAZIENT E E DELL ôUTENTE  

 

 

Lôutente deve essere soddisfatto dellôidoneit¨ e completezza delle clip 

acquisite durant e lôesame CEUS, prima di effettuare lôanalisi con 

VueBoxÈ. In caso contrario, si consiglia di ripetere lôacquisizione dei dati. 

Per informazioni su come eseguire le acquisizioni CEUS per una 

quantificazione affidabile della perfusione, consultare le istruz ioni dôuso 

fornite dal fornitore dellôapparecchiatura a ultrasuoni e la nota di Bracco 

ñProtocollo per lôesecuzione di una quantificazione affidabile della 

perfusioneò. 

 

 

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da utilizzarsi solo 

per lôuso del software applicativo prodotto da Bracco Suisse SA. Esse non 

comprendono informazioni sullôacquisizione di ecocardiogrammi o di esami 

a ultrasuoni in generale. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni 

dôuso del proprio apparecchio a ultrasuoni.  

1.12  M ISURAZIONE  

 

 

Lôutente ha la responsabilit¨ di individuare la regione di interesse (ROI) 

più idonea al fine di includere solo i dati CEUS. La ROI non deve 

comprendere sovrapposizioni quali testi, etichette o misurazioni e 

dovrebbe essere tracciata so lo per i dati CEUS (cioè senza sovrapposizioni 

in B -mode o Color Doppler).  

 

 

Lôutente ha la responsabilit¨ di individuare lôeventuale presenza di artefatti 

nei dati da analizzare. Gli artefatti possono influire fortemente sui risultati 

dellôanalisi e richiedere una seconda acquisizione. Esempi tipici di 

artefatti:  

Å chiara discontinuità dovuta ad un movimento a scatti nel corso 

dellôacquisizione o a cambiamento del piano di acquisizione 

Å eccessivo ombreggiamento delle immagini  

Å scarsa definizione anatomica o una rappresentazione anatomica 

distorta  

 

 

Nel caso di unôimmagine ricostruita con risultati non ottimali, come 

stabilito in base ai criteri sopra indicati (ad es. artefatti) o in base 

allôesperienza e alla formazione clinica dellôutente, non dovranno essere 

effettuate misurazioni da utilizzarsi per finalità diagnostiche.  

Lôutente dovr¨ accertarsi dellôaccuratezza delle immagini e dei risultati 

delle misurazioni. Qualora vi sia anche un minimo dubbio rispetto 

allôaccuratezza di immagini e misurazioni, ripetere lôacquisizione dei dati. 



 

 

 

 

Lôutente ha la responsabilit¨ di garantire una calibrazione della lunghezza 

idonea. In caso di uso non corretto, si potrebbero infatti ottenere risultati 

di misurazioni errati.  

 

 

Lôutente deve sempre accertarsi di aver selezionato la giusta calibrazione 

in rapporto al sistema a ultrasuoni, alla sonda e alle impostazioni 

utilizzati. Tale controllo deve essere eseguito per ogni clip da analizzare  

( tranne  nel caso di scanner a ultrasuoni compatibili con ASR) . 

 

1.13  SCANNER A ULTRASUONI COMPATIBILI CON ASR  E TRASFERIMENTO DI 

DATI  

Gli scanner a ultrasuoni compati bili con ASR sono sistemi nei quali i dati di linearizzazione 

(necessari per ottenere risultati di quantificazione accurati )  sono incorporati diret tamente 

dal produttore nei file DICOM. Pertanto, con i sistemi compatibili con ASR, non è richiesta 

la selezione manuale di un file di calibrazione in VueBox®.  

Elenco degli scanner a ultrasuoni compatibili con ASR, con la versione minima richiesta 

del sist ema :  

Produttore  Modello scanner  Versione del sistema  

SuperSonic Image  AixPlorer  6.0 e superiore  

Siemens  Famiglia Acuson S  VC30A e superiore  

Siemens  Sequoia  VA10E  

GE Healthcare  Logiq E9  R5 e superiore  

Esaote  MyLab Twice e MyLab Class  11.10 e superiore  

Esaote  MyLab Eight  F130000  

Esaote  MyLab 9  F070000  

Mindray  Resona 7  2.0  

 

Per garantire che una versione di uno scanner a ultrasuoni compatibile con 

ASR sia stata correttamente convalidata da Bracco e da l produttore del 

sistema , VueBox® può raccogliere i dati dal computer dellôutente. I dati 

raccolti sono :  

¶ La version e di  VueBox®  

¶ Il nome dello scanner a ultra suoni  (produttore + model lo)  

¶ La version e dello scanner  a ultrasuoni  

Questi dati verranno raccolti solo se :  

¶ Lôutente dispone di  una connessione Internet  

¶ Un file  DICOM aperto in VueBox® è compatibile con  ASR 

¶ La versione del sistema  ASR non è stata convalidata da  Bracco e dal 

produttore  

 

Dopo aver ricevuto i dati dal computer dellôutente,  Bracco (in 

collabora zion e con il produttore del sistema ) si accerterà che questa 

ver sione non convalidata di  ASR funzioni come previsto . I n caso contrario , 

Bracco contatter¨ lôutente per segnalargli il problema e collaborer¨ con il 

produttore per fornire una solu zione . 

 



 

 

2  I NSTALLA ZION E 

2.1  REQUISITI DI SISTEMA  

 Configurazione minima  Configurazione proposta  

CPU Intel® Xeon®  E5-2620 2GHz  Intel® Xeon® E5 -1620 3.5 GHz  

RAM 4 GB 8 GB or more  

Scheda grafica   Intel HD Graphics 3000  
Minimum Resolution 1 440 x 900  

Nvidia GeForce 1050 Ti 4GB GDDR5  
Resolution 1920x1200  and higher  

Monitor  17ôô  24ôô or higher 

Sistema 
operativo  

Microsoft® Windows® 7 SP1, 32 
bit  

Microsoft® Windows ® 10 , 64 bit  

 

2.2  I NSTALLA ZION E DI  VUEBOX ®  

Il pacchetto di installazione  di  VueBox ®  richiede i seguenti prerequisiti obbligatori :  

¶ Prerequisito per Microsoft .NET Framework (Windows patch)  

¶ Microsoft .NET Framework 4. 6.2  

¶ SAP Crystal Report Runtime Engine per for .NET Framework 4.0  

¶ Librerie di runtime Visual C++ 2010  

¶ Librerie di runtime Visual C++ 2012  

Durante la procedura di installaz ione, lôutente sar¨ avvertito automaticamente qualora sia 

necessario installare uno dei prerequisiti menzionati.  

Per installare VueBox® seguire i passaggi indicati di seguito:  

1.  chiudere tutte le applicazioni  

2.  eseguire il pacchetto di installazione setup.exe  che si trova nella cartella di 

installazione di VueBox®  

3.  accettare lôinstallazione dei prerequisiti  (se non già installati)  

4.  selezionare la cartella di installazione e premere Avanti  

5.  seguire le istruzioni su schermo  

6.  al termine del processo di installazione,  premere Chiudi .  

L'installazione è adesso completata. È possibile lanciare VueBox® dalla cartella VueBox  

del menu Start o direttamente dallôicona sul desktop. 

È possibile disinstallare VueBox® tramite la funzionalità Aggiungi/Rimuovi  presente 

nel Pannello di controllo di Windows.  

2.3  ATTIVAZIONE DI VUEBOX ®  

Al primo avvio, VueBox® lancia un processo di attivazione  che convalida e sblocca la 

copia dellôapplicazione software posseduta dallôutente. 

In questo processo sarà richiesto a llôutente di inserire le seguenti informazioni: 

¶ Numero seriale  

¶ Indirizzo e -mail  



 

 

¶ Nome ospedale / azienda  

Il processo di attivazione dovrà comunicare tali informazioni al server di attivazione. 

Questa operazione pu¸ essere eseguita automaticamente tramite lôattivazione  online , o 

manualmente utilizzando lôattivazione via e - mail .  

Nellôattivazione online , VueBox® viene attivato e sbloccato automaticamente seguendo 

le istruzioni su schermo.  

Nellôattivazione via  e- mail , viene generata unôe-mail contenente tutte le  informazioni 

necessarie per lôattivazione di VueBoxÈ e viene richiesto allôutente di inviare tale e-mail 

al server di attivazione (di cui sar¨ visualizzato lôindirizzo e-mail). In qualche minuto 

lôutente ricever¨ una risposta automatica del sistema via e-mail contenente il codice di 

sblocco . Tale codice di sblocco  sar¨ richiesto allôutente al successivo avvio di VueBoxÈ 

per concludere il processo di attivazione.  

Si ricorda che il processo di attivazione , indipendentemente da l fatto che sia stato attuato 

online o via e -mail, deve essere eseguito solo una volta .  



 

 

3  RIFERIMENTO PER LôUSO PER ANALISI  VUEBOX ®   

 

 

Per ottenere aiuto  immediato per lôutilizzo di VueBox ® , fare cli c sul menu 

ñAiuto ò nel menu superiore e selezionare il manuale utente.  

  

 

 

Per visualizzare il manuale del software è necessario aver installato Adobe 

Acrobat Reader á. Qualora Adobe Acrobat Reader á non sia installato sul 

sistema, scaricare lôultima versione da www.adobe.com . 

 

3.1  I NTERFACCIA UTENTE  

VueBoxÈ ¯ unôapplicazione software con interfaccia a pi½ finestre. La possibilit¨ di 

elaborare diverse clip in finestre secondarie risulta di estrema praticit¨ per lôutente che, 

per esempio, desideri analizzare simultaneamente più sezioni trasversali di una 

determinata lesione. Un altro esempio può essere quello di un utente interessato a 

raffrontare una certa immagine di una lesione riferita però a diverse date. Ogni analisi 

viene es eguita in una singola finestra secondaria indipendente. VueBox® è inoltre 

multitasking, per cui ogni finestra secondaria pu¸ elaborare dati mentre lôinterfaccia 

madre rimane nel contempo disponibile per altre operazioni. Infine, i calcoli che 

assorbono mol te risorse di sistema, come quelli relativi alla quantificazione della 

perfusione, sono stati ottimizzati al fine di beneficiare, se disponibile, dei processori 

multicore tramite la tecnologia nota come parallelizzazione.  

Quando si lancia il programma VueB ox®, compare una pagina iniziale  in cui sono indicati 

il nome del software e il numero della versione.  

  

Figur a  1  ï Pagina iniziale di VueBox ®   

 

  

http://www.adobe.com/


 

 

 

Figur a  2  ï Elenco di clip recenti, analisi e  follow -up  accessibili dalla pagina iniziale  

Da questa pagina iniziale , lôutente pu¸ avviare una nuova analisi  (accedere alle clip  

DICOM )  e aprire  unôanalisi VueBox® già esistente. Le clip, le analisi e  i follow -up  recenti 

possono essere rapidamente riaperti da questa pagina iniziale  (cfr. Figur a 2).  

Alla pagina iniziale vengono visualizzate informazioni supplementari pe r ogni file 

(anteprima DICOM, data dellôesame, nome del paziente,é). Queste informazioni possono 

essere disabilitate dal menu superiore ñOpzioni -> Anteprima DICOM -> Offò. Quando 

sono disabilitate vengono visualizzati solo il nome del file e il percorso d el file. Le 

informazioni supplementari vengono visualizzate per semplificare la selezione del file 

corretto, ma in alcuni casi specifici possono anche aumentare notevolmente il tempo di 

caricamento della pagina iniziale.  

Le analisi associate di una  clip (cioè contesti di analisi precedentemente salvati ) sono 

accessibili utilizzand o il pulsante ñ+ò (cfr. Figur a 3)  e possono essere ripristinate . 

 

Figur a  3  ï Visualizzazione d elle  analisi associa t e di una clip specificata  

Dalla pagina iniziale , diverse clip possono essere aperte sotto forma di clip concatenata, 

selezionando le clip mentre si preme il tasto  ñCtrlò della tastiera . Quindi se le clip possono 

essere concatena te  è possibile fare clic sul  pulsante ñConcatenaò (cfr. Figur a 4 ).  Le c lip  

possono quindi essere concatenate  più tardi durante la modifica della clip  (cf r. sezione  

3.7.4 ).  



 

 

 

Figur a  4  ï Concatenazione di clip dalla pagina iniziale  

Se le clip selezionate non sono concatenabili (clip acquisite in momenti diversi, fonti 

diverse é), VueBox propo ne di aprirle come clip separate  (cf r. Figur a 5).  

 

Figur a  5  ï Apertura come clip separate  

Una volta aperta una clip , lôutente deve selezionare il pacchetto adeguato (ad es. GI -

Perfusion, Liver DVP, Plaque), cont enente una serie di funzionalità  dedicate da usare in 

un contesto specifico  (cf r. se zione  4) .   

Compare una vista con un singolo quadrante che include il pannello delle impostazioni di 

analisi  e lôeditor di clip che sono funzionalità utili prima di lanciare il processo di analisi  

(ad es . disegno ROI,  impostazioni acquisizione , ecc.).  

 

Figur a  6  ï Vista a un quadrante  

Infine, una volta completata lôelaborazione dei dati della perfusione, i risultati vengono 

presentati tramite una vista a quattro quadrant i che mostra le curve intensità - tempo, le 

immagini parametriche e i valori dei parametri di perfusione . 

Menu superiore  

Barra strumenti ROI

Pannello impostazioni  

e strumenti di analisi  

 

Editor  di clip  



 

 

 

Figur a  7  -  Vista a quattro quadranti  

3.2  FLUSSO DI LAVORO GENE RALE  

Il flusso di lavoro dellôapplicazione ¯ facile e intuitivo per un utilizzo clinico di routine. 

Esso comprende i seguenti passaggi:  

1.  Caricare un set di dati  

2.  Scegliere un pacchetto di applicazioni  

3.  Regolare le impostazioni di analisi  

4.  Selezionare il modello di perfusione, se necessario  

5.  Eliminare le immagini indesiderate con il clip editor   

6.  Estrarre diverse R OI  

7.  Applicare la compensazione del movimento, se necessario  

8.  Eseguire la quantificazione  

9.  Visualizzare, salvare ed esportare i risultati  

3.3  PACCHETTI DI APPLICAZ IONI SPECIFICI  

3.3.1  PRINCIPIO  

Mentre VueBox® è un pacchetto generale di strumenti per la quantificazione, sono state 

sviluppate funzioni dedicate per soddisfare esigenze specifiche (es. DVP per le lesioni 

focali epatiche, vedere la sezione 3.3.4 ). Queste funzioni dedicate sono inserite in 

ñpacchettiò, che possono essere selezionati in base alle necessit¨ dellôutente. 

Nella maggior parte dei casi, le funzioni centrali di VueBox® (es. linearizzazione dei dati 

sul video, modifica di clip, estrazione  di ROI, compensazione del movimento, salvataggio 

del contesto di analisi, esportazione dei risultati, ecc.) sono simili in tutti i pacchetti.  

Selezione 
parametro 

perfusione  
 

Curve 
intensità -

tempo  

Tabella 
parametri  

Immagine 

parametrica  



 

 

3.3.2  SELEZIONE DEL PACCHET TO  

I pacchetti di applicazioni specifici possono essere selezionati nella pagina iniziale (v edere 

la sezione 3.1 ) facendo clic sul pulsante corretto.  

 

Figura 8  ï Selezione del pacchetto di applicazioni specifico  

 

Lôutente deve verificare di avere selezionato il pacchetto corretto per poter 

eseguire lôanalisi (es. Liver DVP per le lesioni focali epatiche). 

3.3.3  GI - PERFUSION ï GENERAL I MAGING PERFUSION QUANTIFICATION  

(Q UANTIFICAZIONE DELLA  PERFUSIONE TRAMITE IMMAGINI GENERALI )   

Il pacchetto General Imaging Perfusion Quantification contiene strumenti generali per la 

quantificazione della perfusione, fra cui i modelli di perfusione Bolus (Bolo) e 

Replenishment (Riempime nto) (vedere la sezione 3.14.5 ), che consentono di ricavare le 

stime quantitative della perfusione tramite i parametri di perfusione nelle applicazioni 

radiologiche generali (esclusa la cardiologia).  

3.3.4  L IVER DVP  ï LESIONE FOCALE EPATIC A  

Il pacchetto dedicato per le lesioni focali epatiche contiene i seguenti strumenti specifici 

per lôanalisi delle FLL: 

¶ Modello di perfusione dedicato Bolus per il fegato (Bolus Liver)  

¶ Pattern vascolare dinamico (vedere la sezione  3.13.6 )  

¶ Immagine parametrica del pattern vascolare dinamico (vedere la sezione 

3.13.7 )  

¶ Rapporto di analisi personalizzato (vedere la sezione  3.15.4 )  

Questi strumenti consentono di mettere in evidenza le differenze di perfusione sanguigna 

tra le lesioni epatiche e il parenchima.  

Questo pacchetto non include strumenti di quantificazione della perfusione, a differenza 

del pacche tto General Imaging Perfusion Quantification.  



 

 

3.3.5  PLAQUE  

Il pacchetto Plaque contiene strumenti dedicati alla quantificazione delle placche 

aterosclerotiche. Per individuare le placche vulnerabili, sono disponibili strumenti 

specifici, fra cui:  

¶ Area perfusa (vedere la sezione Analisi dei segmenti di perfusione  3.13.8 )  

¶ Area perfusa relativa (rPA)  

¶ Opacizzazione media di MIP (MIP)  

¶ Opacizzazione media di MIP ï soltanto pixel perfuso (MIP ïth)  

3.4  SET DATI SUPPORTATI  

VueBoxÈ supporta clip DICOM 2D, visualizzate tramite unôecografia con mezzo di 

contrasto, di sistemi per cui sono disponibili tabelle di linearizzazione (chiamate anche file 

di calibrazione). Altri set di dati -  fra cui clip con Color Doppl er, clip in modalità B e 

visualizzazioni sovrapposte con mezzo di contrasto/in modalità B -  non sono supportati.  

 

Per alcuni sistemi a ultrasuoni, la linearizzazione è eseguita 

automaticamente e non è richiesta la selezione manuale di un file di 

calibrazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: 

http://vuebox.bracco .com . 

 

In generale, sono consigliate clip relative al bolo di durata superiore a 90 secondi al fine 

di includere le fasi di wash - in e wash -out. Le clip di solo wash - in possono essere molto 

più brevi.  

http://vuebox.bracco.com/


 

 

3.5  I MPOSTAZIONI E STRUME NTI DI ANALISI  

 

Figur a  9  ï Pannello delle 
impostazioni e strumenti di analisi  

Il pannello delle impostazioni  e degli strumenti di 

analisi viene  visualizzato nella scheda dellôeditor di 

clip allôapertura di una clip.  Da questo pannello è 

possibile :  

¶ cambiare modello di perfusione (vedere la 

sezione  3.13.4 )  

¶ specificare le impostazioni di acquisizione e 

la compensazione del guadagno (vedere la 

sezione  3.6 )  

¶ gestire la doppia visualizzazione  (vedere la 

sezione  3.8.4 )  

¶ disegnare le regioni di interesse (vedere la 

sezione  3.8 )  

¶ modificare la sequenza, inclusi  il 

sottocampionamento  ( vedere la sezione  

3.7.4 ) e la concatenazione  (vedere la 

sezione  3.7.5 )  

¶ sovrapporre le annotazioni di testo (vedere 

la sezione  3.11 ) , consentire 

lôanonimizzazione  (vedere la sezione  3.10 )  e 

misurare  le lunghezze (vedere la sezione  

3.9 )  

¶ lanciare la compensazione del movimento e 

avviare la quantificazione  

 

3.6  I MPOSTAZIONI DI A CQUISI ZIONE  

Prima di elaborare una clip in VueBox ®, lôutente deve assicurarsi che lo scanner a 

ultrasuoni selezionato corrisponda al sistema e alle impostazioni utilizzate per 

lôacquisizione, in modo da applicare ai dati dellôimmagine la funzione di linearizzazione  

corretta  (cf r.  Figur a 10 ).  

 

Figur a  10  -  Pannello dello scanner a ultrasuoni  

Lôelenco degli scanner e le impostazioni disponibili in  questo elenco dipendono  dai file di 

calibrazione localmente memorizzati nel computer dellôutente. I file di calibrazione 

contengono le funzioni di linearizzazione e di correzione della mappa colori  appropriate 

per un certo sis tema a ultrasuoni e le sue specifiche impostazioni (cioè son da, range 

dinamico, mappa colori , ecc.). Utilizzando i file di calibrazione, VueBox® è in grado di 



 

 

convertire i dati video estratti dalle clip DICOM in dati echo -power, una quantità 

direttamente p roporzionale alla concentrazione istantanea del mezzo di contrasto in ogni 

regione presente nel campo visivo . 

I file di calibrazione sono distribuiti agli utenti in base ai loro sistemi ultrasonografici (ad 

es. Philips, Siemens, Toshiba, ecc.) e possono essere aggiun ti  al software VueBox® 

semplicemente trascinandoli nellôinterfaccia utente di VueBoxÈ.  

Per ogni sistema a ultrasuoni sono disponibili le impostazioni più comuni. Tuttavia, dietro 

richiesta dellôutente, ¯ possibile generare nuovi file di calibrazione con specifiche 

impostazioni. Per ulteriori informazioni su come ottenere file di calibrazione aggiuntivi 

contattare il rappresentante locale di Bracco . 

Qualora un sistema a ultrasuoni sia un sistema compatibile con ASR (cf r. se zion e 1.13 ), il 

pannello dello scanner a ultrasuoni viene automaticamente completato e non può essere 

modificato . 

 

 

È importante assicurarsi che queste impostazion i siano corrette prima di 

continuare con lôanalisi. 

 

3.6.1  COMPENSAZIONE DEL GUADAGNO  

La compensazione del guadagno ha lo scopo di compensare le variazioni del guadagno 

tra i  diversi esami e poter raffrontare i risultati di un determinato paziente nelle diverse 

visite . La compensazione del guadagno aggiorna il segnale linearizzato in base al 

guadagno. Lôutente pu¸ applicare la compensazione in base al guadagno (ad es.: 

guadagn o = 6dB => compensazione = -6dB).  

 

Figur a  11  ï Pannello di compensazione del guadagno  

 

Figure 12  -  Gain compensation selection  

 



 

 

 

 

Figure 13  -  Ex ample of signals before and after gain compensation . In this case, we needed to 
compensate for a gain of 10 dB, meaning a compensation of -10 dB should be applied. Therefore the 

amplitude of the signal at the end is multiplied by 0.1 ( ╖╪░▪ϳ ).  

 

3.7  MODIFICA DELLA CLIP  

3.7.1  PRINCIP IO  

Il modulo dellôeditor di clip consente allôutente di limitare lôanalisi a una specifica finestra 

temporale e di escludere immagini non desiderate dallôelaborazione (sia immagini isolate 

che in serie). La disponibilit¨ dellôeditor di clip è descritta in  3.17  Disponibilità strumenti . 

Come illustrato nella figura in basso, lôeditor di clip può essere utilizzato per mantenere, 

durante le fasi di wash - in e wash -out di un bolo , solo le immagini comprese in un 

determinato intervallo di tempo. Se si applica la tecnica di distruzione - riempimento  

durante lôesperimento, lôeditor di clip definisce automaticamente i segmenti di 

riempimento selezionabili includendo solo le immagini comprese fra due eventi di 

distruzione . 



 

 

(a) BOL O 

 

(b) RIEMPIMENTO  

 

Figur a  14  -  Esempi tipici di modifica  della clip  

 

Quando si utilizza il modello di perfusione in bolo, lôutente deve 

accertarsi di aver incluso entrambe le fasi di wash - in e wash -out. In caso 

contrario il risultato dellôelaborazione dei dati di perfusione potrebbe 

essere alterato . 

3.7.2  ELEMENTI DELL ôINTERFACCIA  

La Figur a 15  e la  Figur a 16  mostrano schermate degli elementi di interfaccia dellôeditor di 

clip . 

 

Figur a  15  ï Interfaccia utente dellôeditor  di clip  

 

Evento di 
distruzione  

Tempo  

 

1°   
Segmenti di riempimento :  

2°   

Barra di stato dellôimmagine:  
Esclusion e 
Inclusion e (segmento selezionato )  

Distruzione  

Cursore e barra di stato immagine  

Cursore  Riproduzione clip  

 

Inclusione/esclusione frame  

Frame esclusi  

Frame selezionati  

Tempo  

Barra di stato dellôimmagine:  
Esclusion e 

Inclusion e 

 

Intervallo di tempo 
rilevante  



 

 

 

Figur a  16  ï Editor di clip in modalità riempimento  

 

Elemento  Nome  Funzione  

Visualizzazione immagine  

 N. immagine  

mostra il numero  del frame attualmente 

visualizzato e il numero totale di frame 

disponibili nella clip.  

 
Indicatore 

tempo  

mostra il momento temporale dellôimmagine 

attualmente visualizzata.  

 Zoom  In / Out  
aumenta o riduce le dimensioni 

dellôimmagine. 

 

Cursore 

immagine  

seleziona lôimmagine da visualizzare. Se il 

cursore ¯ puntato su unôimmagine esclusa, 

questa viene circondata da un riquadro rosso.  

 

Barra di stato 

dellôimmagine 

mostra i range delle immagini escluse e 

incluse rispettivamente di colore rosso e 

verde. Le immagin i di distruzione sono 

visualizzate in arancione.  

 
Riproduci  lancia il riproduttore video.  

 
Riproduzione 

veloce  
lancia il riproduttore video in modalità veloce.  

Definizione/Rimozione f lash frame  

Flash frame  
Rimozione di tutti i flash frame  

  

Selezione del segmento di riempimento  



 

 

Editor di clip  

 Escludere  
Esclude  i frame selezionati (o il frame attuale 

in assenza di selezione ).  

 Includere  
Include  i frame selezionati (o il frame attuale 

in assenza di selezione )  

 
Aggiungere 

flash  

Contrassegna la(e) immagine(i) attuale(i) 

come flash . 

 

Settore del 

segmento di 

riempimento  

consente di selezionare il segmento di 

riempimento  precedente/successivo 

(disponibile soltanto se la clip contiene 

segmenti di distruzione -riempimento).  

3.7.3  FLUSSO DI LAVORO  

ESCLUSIONE DI IMMAGIN I  

Per escludere un intervallo di immagini :  

1.  Fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla  prima immagine da escludere e 

tenerlo premuto  

2.  Muovere il Cursore immagine  sullôultima immagine da escludere  

3.  Rilasciare il tasto sinistro del mouse  

4.  Fare clic su l pulsante  Esclud i   (o  premere il tasto ñCancò o ñ-ò sulla tastiera )  

I NCLU SIONE DI IMMAGINI  

Per includere un intervallo di immagini:  

1.  Fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla  prima immagine da escludere e 

tenerlo premuto  

2.  Muovere il Cursore immagine  sullôultima immagine da escludere  

3.  Rilasciare il tasto sinistro del mouse   

4.  Fare clic su l pulsante  Includ i   (o premere il tasto ñ+ò sulla tastiera) 

MODIFICA  DEL LôINTERVALLO DELLE IMM AGINI ESCLUSE  

Per modificare lôintervallo delle immagini escluse: 

1.  Muovere il puntatore del mouse sopra la Barra di stato dellôimmagine verso 

uno dei due lati estremi di un intervallo d elle  immagini escluse  ( )  

2.  Quando il puntatore assume la forma di un segno di divisione verticale , 

trascinare il lato estremo per modificare lôintervallo di immagini escluse.  

SPOSTA MENTO DEL LôINTERVALLO DELLE IMM AGINI ESCLUSE  

Per spostare lôintervallo delle immagini escluse:  

1.  Muovere il puntatore del mouse sopra la Barra di stato dellôimmagine verso 

uno dei due lati estremi di un intervallo di immagini escl use  ( )  



 

 

2.  Quando il puntatore assume la forma di un segno di divisione verticale , 

premere il tasto Maiusc  e trascinare lôintervallo delle immagini escluse verso la 

posizione desiderata . 

3.7.4  VELOCITÀ DI SOTTOCAMP IONAMENTO  

VueBox® consente , se necessario,  di definire la velocità di sottocampionamento  

desiderata in modo da ridurre il numero di frame da elaborare (optional ).  

 

Figur a  17  ï Modifica della velocità di sottocampionamento  

 

Lôutente è tenuto ad assicurarsi che la velocità  di frame della clip letta dal 

file DICOM e visualizzata nel pannello delle impostazioni video sia corretta 

prima di proseguire con lôanalisi. Una velocit¨ di frame non corretta può 

comportare una base di tempo errata e quindi influire sui valori calcolati  dei 

parametri di perfusione . 

 

3.7.5  CONCATENAZIONE DI CLI P 

La concatenazione o combinazione di clip  è il processo tramite il quale si raggruppano 

delle clip per costruire una singola sequenza di immagini. Utilizzando questa funzionalità 

è possibile elaborare un insieme di clip registrate in ordine cronologico tramite uno 

scanner a ultrasuoni. La funzion e di concatenazione è utile quando il sistema a ultrasuoni 

ha un tempo di registrazione delle clip limitato per ogni file DICOM . 

 

 

Bracco consiglia di concatenare le clip con un ritardo di transizione fra le clip 

Ò a 3 minuti.  

3.7.6  RILEVAMENTO IMMAGINE FLASH  

Lôeditor di clip consente di selezionare il modello di perfusione (cio¯ bolo o riempimento). 

Al fine di ridurre il rischio di selezionare un modello errato  (ad es. un modello di 

riempimento per unôiniezione di bolo), il pulsante del riempimento diviene attivo solo se il 

software rileva immagini flash nella clip. Il rilevamento flash è un processo automatico 

lanciato ogni volta che una clip viene caricata in  VueBox ® . 

Concatenazione clip: apre una clip concatena nd ola  

          a quella(e) corrente(i) . 

Ritardo di transizione:  
imposta il ritardo di transizione  

(in secondi) fra lôinizio di una clip  

e lôinizio della successiva. Il 

valore di default viene calcolato  

automaticamente da  VueBox®.  

Elenco  
delle  clip   

concatenate  Eliminazione della clip  
selezionata:  
rimuove la clip selezionata dalla lista  

delle clip  concatenate . 



 

 

 

Figur a  18  ï Rilevamento immagine flash  

Lôavanzamento del rilevamento automatico dellôimmagine flash ¯ visibile nella barra degli 

strumenti dellôeditor di clip come mostrato nella figura in alto. In alcuni casi, questo 

rilevamento può non essere accurato. Pertanto, quando il rilevamento automatico non è 

accurato o risulta errato, lôutente pu¸ preferire annullarlo. Per annullare il rilevamento 

dellôimmagine flash o per rimuovere immagini flash non desiderate:   

1.  Se il rilevamento è ancora in esecuzione, fare clic sul pulsante   (ubicato in 

basso a destra del pulsante  flash ) per arrestarlo . 

 
2.  Se il rilevamento è completato, fare clic sul  pulsante  (ubicato in alto a destra 

del pulsante flash ) per eliminare tutte le immagini flash .  

 

Tuttavia, il modello ñRiempimento ò non sar¨ pi½ accessibile. Pertanto, se si desidera 

elaborare clip di distruzione/riempimento con il modello di riempimento, sarà necessario 

identificare manualmente le immagini flash posizionando il cursore di immagine  nel punto 

desiderato e facendo clic  sul pulsante   oppure premendo il tasto ñFò della tastiera a 

ogni frame di distruzione . 

 

 

Bracco consiglia di concatenare le clip con un ritardo di transizione fra le 

varie clip Ò a 15 secondi. 

 

3.8  REGIONI DI INTERESSE  

3.8.1  PRINCIPIO  

Con lôaiuto della Barra degli strumenti ROI , lôutente pu¸ definire fino a cinque Regioni 

di interesse  sulle immagini delle clip utilizzando il mouse; una ROI obbligatoria 

denominata Delimitazione e fino a quattro ROI generiche. La ROI Delimitazione serve per 

delimitare lôarea di elaborazione. Essa deve escludere qualunque dato non ecografico, 

come testo, barre colorate o confini delle immagini. Una prima ROI generica (ad es. ROI 

1) include di solito una lesione, se applicabile, mentre una seconda ROI generica (ad es. 

ROI 2) può comprendere tessuto sano e fungere da riferimento per le relative 

misurazioni. Tenere presente che i nomi delle ROI sono arbitrari e possono essere 

immessi dallôutente. A discrezione dellôutente sono inoltre disponibili altre due ROI 

aggiuntive.  

 

Figura 19  ï Esempio di regioni di interesse  

 

 

Nel caso specifico del pacchetto Liver DVP (vedere la sezione 3.3.4 ), le ROI 

non sono più generiche e hanno un utilizzo specifico. Oltre alla ROI di 

delimitazione, sono disponibili le seguenti 4 ROI: Lesion 1 (Lesione 1), 

Reference (Riferimento), Lesion 2 (Le sione 2), Lesion 3 (Lesione 3). Notare 

che le ROI Lesion 1 e Reference sono obbligatorie.  



 

 

 

Per il pacchetto specifico di applicazioni Plaque, le ROI non sono più 

generiche ma hanno una funzione specifica. Oltre alla ROI Delimitazione, 

sono disponibili le s eguenti 4 ROI: Placca 1, Lume, Placca 2, Placca 3. 

Notare che le ROI Placca 1 e Lume sono obbligatorie. La/le ROI placca 

devono delineare tutte le placche, mentre la ROI Lume deve contenere una 

porzione del lume vasale (cfr. Figure 35  per esempio).  

 

3.8.2  ELEMENTI DELL ôINTERFACCIA  

Gli strumenti ROI sono ubicati nella sezione Region i di Interes se  del pannello  

Impostazioni e strumenti di analisi :  

 

Figur a  20  ï Sezione Regioni di I nteresse  

 

La Barra degli strumenti ROI  offre strumenti che consentono di disegnare quattro 

diverse forme . Lôetichetta  ROI  al di sopra della  barra degli strumenti identifica la 

regione attualmente da disegnare.  

Pulsante  Nome  Funzione  

 Seleziona  
consente di selezionare/modificare una regione di 

interesse.  

 Rettangolo  disegna una forma rettangolare.  

 Ellisse  disegna una forma ellittica.  

 Poligono  disegna una forma di poligono chiuso.  

 Curva chiusa  disegna una forma curvilinea chiusa.  

 

Barra strumenti  

di disegno ROI  

ROI  attuale  

da disegnare  

Editor colori  
ROI  

Cop ia / Incolla ROI  

Cancellazione ROI  

Editor nome ROI  Zoom su ROI  



 

 

3.8.3  FLUSSO DI LAVORO  

D ISEGNARE UNA ROI  

Per disegnare una ROI rettangolare o ellittica:  

1.  Selezionare una forma nella barra degli strumenti ROI (  o )  

2.  Muovere il puntatore del mouse verso la locazione desiderata nellôimmagine 

in B -mode (lato sinistro) o nellôimmagine a contrasto (lato destro) 

3.  Fare clic e trascinare per disegnare la ROI  

Per disegnare una ROI con un poligono chiuso o una ROI curva:  

1.  Selezionare una forma nella barra degli strumenti ROI (  o )  

2.  Muovere il puntatore del mouse verso  la locazione desiderata nellôimmagine 

in B -mode (lato sinistro) o nellôimmagine a contrasto (lato destro) 

3.  Per aggiungere punti di ancoraggio, fare ripetutamente clic mentre si sposta 

il puntatore del mouse  

4.  Fare doppio clic in qualunque momento per chiuder e la forma desiderata  

ELIMINAZIONE DI UNA ROI  

Per eliminare una ROI :  

¶ Solu zione  1:  

Fare clic sul pulsante  accanto alla ROI che si desidera modificare  

 

¶ Soluzione  2:  

1.  Fare clic con il tasto  destro del mouse sullôimmagine nella quale impostare la 

modalità di selezione della ROI o fare clic sul pulsante    

2.  Muovere il puntatore del mouse verso qualunque lato estremo della ROI   

3.  Selezionare la ROI utilizzando il tasto destro o sinistro del mouse  

4.  Premere il tasto CANC  o BACKSPACE.  

SPOSTARE UNA ROI  

Per cambiare lôubicazione di una ROI: 

1.  Fare clic con il pulsante destro del mouse sullôimmagine nella quale 

impostare la modalità di selezione della ROI o fare clic sul pulsante  

2.  Muovere il puntatore del mouse verso qualunque confine della ROI  

3.  Quando il puntatore assume la forma di una doppia freccia, fare clic e 

trascinare la ROI verso la nuova ubicazione  

MODIFICARE UNA ROI  

Per cambiare lôubicazione dei punti di ancoraggio di una ROI:  

1.  Fare clic con il pulsante destro del mouse sullôimmagine nella quale 

impostare la modalità di selezione della ROI o fare clic sul pulsante  



 

 

2.  Muovere il puntatore del mouse verso qualunque punto di ancoraggio della 

ROI  

3.  Quan do il puntatore assume la forma di una croce, fare clic e trascinare il 

punto di ancoraggio verso la nuova ubicazione  

COPIARE E INCOLLARE U NA ROI  

Le regioni di interesse possono essere copiate  in una libreria ROI e quindi incolla te in un 

secondo tempo nellôanalisi di una clip.  

Per copiare tutte le ROI attualmente disegnate :  

1.  Fare clic sul pulsante    

2.  Impostare un nome o accettare quello 
generato di default e premere il 
pulsante OK  

 

 

Figur a  21  -  Copiare una ROI nella libreria  

 

Per incollare una ROI dalla libreria :  

1.  Fare clic sul pulsante    

2.  Selezionare lôelemento dalla lista e 

premere il pulsante OK  

 

 

Figur a  22  -  Incollare una ROI dalla libreria  

3.8.4  MODALITÀ DOPPIA VISUALIZZAZIONE  

La modalità doppia visualizzazione sfrutta la visualizzazione affiancata  disponibile nella 

maggior parte delle clip  DICOM con immagine a contrasto. La compensazione del 

movimento funziona meglio con q uesta funzione attivata. Inoltre riproduce  sullôaltro lato 

tutte le regioni di interesse disegnate su un lato (vedere  Figur a 23 ) .  



 

 

 

Figur a  23  ï ROI r iprodotte  su immagini a contrasto e B - Mode  

Quando possibil e ( cioè quando tutti i dati richiesti sono presenti nei metadati  DICOM) , 

VueBox® attiverà automaticamente questa funzione . Questo è indicato nella sezione di 

Doppi a visualizzazione  (vedere  Figur a 24 ).  

 

Figur a  24  ï Comandi di abilitazione doppia visualizzazione  

In  questo caso, le aree di contras to e B -mode sono visualizzate ed etichettate per alcuni 

secondi quando una clip viene aperta, come raffigurato alla Figur a 25 . È inoltre possibile 

visualizza re  questa informazione in qualunque momento premendo il pulsante 

ñVisualizza ò alla sezione  ñPiù opzioni ò. Il pulsante  ñCommuta ò consente di invertire le due 

zone, nel caso in cui la rilevazione automatica di doppia visualizzazione non rilevasse 

correttamente il lato a contrasto e B-mode.  



 

 

 

Figur a  25  ï Rilevazione a utomatic a del lôarea di contrast o e  B-mode  

 
Se la modalità doppia visualizzazione non viene attivata automaticamente sebbene nella 

clip siano presenti sia immagini a contrasto che B-mode , può essere attivata 

manualmente. Ĉ necessario definire lôubicazione del marcatore  del simbolo del contrasto. 

A tal fine :  

1.  at tiva re la doppia visualizzazione  

2.  premere Ok nella casella dei messaggi  

1.  fare clic sul mar catore  di orientamento sonda sullôimmagine a contrasto  

2.  control lare che il marcatore del simbolo corrispondente sia corrett amente 

posizionato sulla modalità  B-mode, come raffigurato alla Figur a 26 . 

 

 

 

Figur a  26  -  Abilitazione della doppia visualizzazione con mar catori  del simbolo  

Se la clip non contiene mar catori  del simbolo, VueBox® può utilizzare qualunque altro 

punto di riferimento per identificare la posizione delle due immagini. A tal fine:  

1.  selezionare lo strumento ñSelezione manuale del mar catore  del simbolo ò 

nella sezione ñPiù opzioni ò  

2.  premere  Ok sulla casella dei  messaggi  

3.  selezionare un punto di riferimento riconoscibile sullôimmagine a contrasto  

4.  selezionare il punto di riferimento corr ispondente sullôimmagine in B-mode . 

 

Marcatori del simbolo 














































































